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MRI bij gehoorimplantaat



MRI bij vasculaire stent

Uitgangsvraag

Wat zou het algemene beleid moeten zijn bij patiënten met een vasculaire stent of graft die een MRI moeten
ondergaan?

Aanbeveling

Aanbeveling 1 (MR voorwaardelijk)
Bij patiënten met vasculaire stents kan MRI plaatsvinden rekening houdend met aanbevelingen 2, 3 en 4.
 
Aanbeveling 2 (geen wachttijd)
Patiënten met vasculaire stents kunnen direct na implantatie MRI ondergaan.
 
Aanbeveling 3 (1,5 T versus 3 T)
Bij patiënten met vasculaire stents kan MRI plaatsvinden bij zowel 1,5 T als 3 T ‘whole body’ MRI-scanners
met een horizontale/gesloten supergeleidende magneet.
 
Aanbeveling 4 (SAR niveau)
Scan patiënten met vasculaire stents zonder aanvullende restricties op het SAR niveau, zolang gescand wordt
met een ‘body’ of hoofd RF zendspoel.

Overwegingen

Samenvatting van het literatuuronderzoek
Er is geen klinisch relevant verschil gevonden tussen het aantal negatieve patiënt-gerelateerde uitkomsten die
van invloed zijn op de patiënt met vasculaire implantaten tijdens en/of na het ondergaan van een MRI. In de
literatuur is er gezocht naar studies die MRI’s vergelijken. Er zijn zes vergelijkende studies geïncludeerd, die
strikt voldoen aan de PICO. Door de lage aantallen die zijn gerapporteerd en sterke heterogeniteit was het
niet mogelijk om de resultaten samen te voegen. De bewijskracht voor de evidentie uit deze artikelen die
strikt aan de PICO voldoen is mede daardoor zeer laag.
In de niet vergelijkende studies is het voorkomen van negatieve effecten door het ondergaan van een MRI
relatief laag.
 
Andere richtlijnen en consensus statements
Er zijn vijf relevante consensus statements of richtlijnen gevonden uit Noord-Amerika en Duitsland (tabel 5).
 
Tabel 5. Overzicht van gevonden consensus statements en richtlijnen die melding maken over vasculaire
stents.

Type document
(land)

Auteur, jaar Conclusie
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AHA Scientific
statement (U.S.A.)

Levine, 2007 Coronair stents: Stent implantatie zorgt voor onmiddellijke verankering
van de stent, reeds voldoende om additionele krachten door MRI bij
beeldvorming te weerstaan. Additionele verankering ontstaat in 6-8
weken na implantatie door weefsel ingroei. Dit laatste heeft geleid tot
aanbevelingen om 6-8 weken te wachten bij niet-ferromagnetische
coronair stents, echter hiervoor is geen goede (klinische)
onderbouwing. Alle heden ten dage gebruikte coronair stent zijn niet
ferromagnetisch en kunnen bij 3 T of minder gescand worden direct na
implantatie.
Aorta stent grafts en perifere stents: De meerderheid van de aorta
stents zijn van niet-ferromagnetische of licht ferromagnetische
materialen. Ex vivo onderzoek bij 3 T heeft dit laten zien, uitzondering
zijn sommige EndoFit stent grafts en extenders (Endomed Inc.). Studies
tot nu toe hebben geen MRI geïnduceerde klinische incidenten laten
zien bij deze stents. De Zenith AAA endovascular graft (Cook) heeft
veiligheidsclassificatie MR onveilig. De fabrikant geeft aan dat er
potentieel risico is, en dat er onvoldoende klinische data beschikbaar
zijn. Er moet dus een individuele afweging worden gemaakt. De status
vanaf 2019: deze graft incl. hulpstukken is MR voorwaardelijk 1,5 T en 3
T, max ‘whole body’ SAR 2 W/kg 15 min per pulssequentie, 7,2 T/m;
waarbij het niet duidelijk is of het stent materiaal is gewijzigd (Cook
2019).
MRI bij 3 T binnen 6-8 weken in patiënten met aorta of perifere stents
die licht ferromagnetisch zijn, moet op een individuele basis worden
beoordeeld. Hierbij is een duidelijk klinisch voordeel van MRI snel na
implantatie waarschijnlijk groter dan het risico.

Gebruik MRI bij patiënten met implantaten

PDF aangemaakt op 17-12-2024 4/71



Expert consensus
document van
ACCF/ACR/
AHA/NASCI/
SCMR (U.S.A.)

Hundley,
2010

Coronair en perifere stents: Meeste van deze stents zijn licht
ferromagnetisch of niet ferromagnetisch. Verankering in de wand
beschermd tegen beweging en verdere verankering vindt plaats in 6-8
weken. Voor niet-ferromagnetische coronair stents is geen goede
rationale of klinische data dat MRI na stentplaatsing uitgesteld moet
worden. Data over specifieke stent suggereert dat vele als veilig voor
MRI beschouwd kunnen worden, maar niet noodzakelijk bij 3 T. Er zijn
geen rapporten voor verhoogd risico van stent subacute of late
trombose na MRI. Voor medicijn-afgevende stents gelden dezelfde
overwegingen. Lichte opwarming van minder dan 1 °C voor stents en 2
°C voor overlappende stents is gerapporteerd, maar dit effect kan in
vivo minder prominent zijn door het zogenaamde ‘heat sink’ effect als
gevolg van doorbloeding.
Aorta stent graft: De meeste van de aorta stents hebben een
veiligheidsclassificatie MR voorwaardelijk met uitzondering van de
Zenith AAA endovascular graft (Cook) [zie hiervoor]

Gebruik MRI bij patiënten met implantaten

PDF aangemaakt op 17-12-2024 5/71



Consensus statement
Deutsche
Gesellschaft für
Kardiologie
(Duitsland)

Von
Knobelsdorff,
2021

De meeste vasculaire stents zijn van niet of zwak ferromagnetisch
materiaal. Ze zijn op wisselwerking met MRI getest bij 1,5 T, en in
mindere mate bij 3 T. De momenteel op de markt aanwezige vasculaire
stents zijn allemaal MR veilig of MR voorwaardelijk gekwalificeerd. De
stent worden met druk tijdens implantatie verankerd, wat torsie en
migratie tegengaat. Weefsel-ingroei in de eerste weken zorgt voor
verdere fixatie. Daarmee zijn torsie en migratie ook van zwak-
ferromagnetische stents, die in de ex vivo testomgeving
magneetwisselwerking vertonen, bij 1,5 T of lager onwaarschijnlijk.
Daarnaast kan er theoretisch opwarming van de stent plaatsvinden. Tot
op heden is er geen klinisch geval van overmatige opwarming van een
stent bekend.
Patiënten met niet-ferromagnetische stents kunnen direct na
implantatie MRI ondergaan. Bij patiënten met een perifere of aorta
stent van zwak ferromagnetisch materiaal moet bij MRI binnen 6-8
weken na plaatsing een risico afweging worden gemaakt. Vele
coronaire stents zijn door de fabrikant als MR voorwaardelijk
geclassificeerd voor 1,5 T en 3 T; daarom kan MRI plaatsvinden zonder
voorwaarden te controleren voor het specifieke stenttype.
Algemene aanbevelingen:
- Patiënten met coronaire stents kunnen bij 1,5 T en 3 T MR ondergaan
onafhankelijk van de spatiele gradiënt van het hoofdmagneetveld en
direct na stentplaatsing.
- ≤ 3 T
- Maximale ‘whole body’ SAR 2 W/kg voor 15 min per pulssequentie
(meerdere sequentie per MR studie).
De aanbeveling van ‘whole body’ SAR beperkt dagelijkse
bedrijfsvoering en behoeft toelichting. Bij cardiale MRI wordt de 2
W/kg vaak overschreden, echter tot op heden zijn er geen complicaties
gerapporteerd. Deels doordat er niet continu wordt gescand, deels
door afkoeling door de bloedstroom. Hiermee is bovenstaande
aanbeveling niet gelijk aan de gangbare klinische praktijk. De auteurs
vinden MRI met SAR tot 4 W/kg redelijk, maar vinden dat je de patiënt
hierover zou moeten inlichten, en zo mogelijk toch onder de 2 W/kg
proberen te blijven.
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Expert Consensus
(U.S.A. en Canada)

Jahebdar
Maralani,
2020

Coronair en carotide stents:
Voornaamste risico is verplaatsing. Geen studies hebben complicaties
met opwarming gevonden.
De belangrijkste aanbevelingen zijn:
- De datum van stentimplantatie en de fabrikant moeten worden
vastgesteld.
- Patiënten met een onbekend model coronair- of carotide-stent
kunnen gescand worden als de ‘whole body’ SAR ≤2 W/kg blijft voor
elke sequentie van maximaal 15 minuten.
- MRI kan worden uitgevoerd in patiënten met zwak-ferromagnetische
stents op 1,5 T en 3 T zes weken na implantatie, uitzondering op dit
uitstel moet op individuele basis worden gemaakt.

Expert Statement
(U.S.A.)

Shellock,
2019

Voor coronaire stents (onafhankelijk van aantal, type, wel of niet
overlappend) kan MRI bij 1,5 T en 3 T met maximale ‘whole body’ SAR
van 2 W/kg voor 15 minuten per pulssequentie met meerdere
pulssequenties per patiëntstudie.

 
Incidentdatabases
Voor deze module zijn de volgende incidentdatabases van implantaten doorzocht:

De FDA recalls database;
Het archief van Inspectie Gezondheidszorg (IGZ);
De database van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met veiligheidsmeldingen vanaf
15 december 2015;
De FDA Medsun database, periode febr-2002 tot en met dec-2022;
De FDA MAUDE database, periode 2011 tot en met 2021;

N.B. databases werden doorzocht zonder een beperking op de periode van eventuele meldingen tenzij
anders vermeld. Voor de precieze zoekverantwoording wordt verwezen naar de tabel ‘Zoekverantwoording
Databases van Recalls en Events’.
 

De FDA recall database bevatte geen relevante meldingen voor deze module.
Het archief van de IGZ bevatte geen relevante meldingen voor deze module.
De database van de IGJ bevatte geen relevante meldingen voor deze module.
De Medsun database van de FDA bevatte geen relevante meldingen voor deze module.
De FDA MAUDE database bevat in de onderzochte periode een aantal meldingen rondom vasculaire
stents en opwarming, aantrekkingskracht of losraken. Deze worden hieronder besproken.

Resultaten uit de FDA MAUDE database:
 
Opwarming. De MAUDE-database bevat een zevental meldingen van pijnklachten mogelijk te wijten aan

Gebruik MRI bij patiënten met implantaten

PDF aangemaakt op 17-12-2024 7/71



opwarming bij patiënten met één of meerdere stents. De anatomische locaties van de stents varieerden.
Meldingen betroffen coronairstents, maar ook stents in de superior vena cava, of een onbekend vat, en van
een stent bedoeld voor plaatsing in de arterie iliaca. Interpretatie van deze meldingen is veelal complex of
zelfs speculatief, waarbij belangrijke informatie ontbrak over de uitgevoerde scan zoals de veldsterkte, het
toegepaste SAR niveau, het type implantaat, de gescande anatomie en bij meerdere stents of deze
aaneengesloten geplaatst waren.
 
Voor geen van deze gevallen kon worden opgemaakt dat er een causaal verband bestond tussen de gemelde
opwarming, het hebben van een vasculaire stent, en het ondergaan van een MRI-onderzoek. De bewijskracht
van deze meldingen is hierdoor en ook door het lage aantal meldingen zeer laag.
 
Stent dislocatie. Er is een drietal meldingen over het losraken van stents. Het gaat telkens om meldingen
waarin men het verplaatsen van een stent beschrijft, maar waaruit niet blijkt dat er een causaliteit bestaat met
het ondergaan van een MRI-onderzoek. In één geval spreekt men erover dat het “geloofd” werd dat de stent
losraakte als gevolg van de MRI, maar blijkt uit de melding niet waarom dit zo zou kunnen zijn en het valt ook
niet te verwachten op grond van het stent type (Endeavor sprint over-the-wire (otw) drug-eluting stent) dat
deze tijdens een MRI-onderzoek zou kunnen losraken. In een tweede melding rapporteerde de patiënt tijdens
het MRI-onderzoek een scherpe pijn op de borst, en waarbij de laborant patiënt gewaarschuwd zou hebben
dat mogelijk een losgeraakte stent hier debet aan was. De melding ontbeert informatie over de verdere
follow-up van patiënt: het is dus niet duidelijk of de stent daadwerkelijk was losgeraakt. Een laatste melding
bevat een casus ook beschreven in de literatuur (Parthasarathy H, 2013), waarbij een Cypher stent, 3,5x8 mm
drug eluting stent, geïmplanteerd in de left main coronary artery, op aorta-ostiale locatie in de hoofdstam van
de linker coronairarterie, vervolgens moet zijn los geraakt en (na het uitvoeren van een 1,5 T MRI-onderzoek
van het hoofd) nadien werd aangetroffen middels CT in de proximale tak van de linker iliacale arterie. Uit ex
vivo testen van dit type stent is eerder gebleken dat deze geen ferromagnetische eigenschappen heeft. De
melding in de MAUDE-database stelt dat het niet mogelijk is conclusies te trekken over de oorzaak van het
losraken van de stent. In de wetenschappelijke publicatie concludeert men wel dat voorzichtigheid geboden
is in geval van: relatief korte stents, op aorta-ostiale locaties, bij een beperkte tijd tussen implantatie en MRI.
In de publicatie beschouwt men geen andere mogelijke oorzaken dan het ondergaan van een MRI-onderzoek,
zoals bijvoorbeeld onvoldoende stentdiameter.
 
Voor geen van deze gevallen kon worden opgemaakt dat er een causaal verband bestond tussen het losraken
van de stent en het ondergaan van een MRI-onderzoek. In één geval is zelfs onduidelijk of er daadwerkelijk
een stent was losgeraakt. De bewijskracht van deze meldingen is mede door het lage aantal meldingen zeer
laag.
 
Aantrekking. Er is één melding over een patiënt met meerdere stents (merendeels van onbekend merk en
type) in het hart, een nier, en de arterie iliaca, die tijdens het ondergaan van een 1,5 T MRI-onderzoek van het
hoofd ervoer dat er werd getrokken aan haar nieren en haar rug. De MRI werd hierop afgebroken. De
melding beschrijft niet of patiënt blijvende schade heeft ondervonden van het voorval.
 
Het is aannemelijk, ook gezien ex vivo testen van een aantal stents met meetbare aantrekkingskracht, dat het
gevoel van aantrekking aan de nieren direct gevolg is van het ondergaan van MRI-onderzoek bij deze patiënt
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bij wie één (of meerdere) ferromagnetische stents waren geïmplanteerd. Deze casus vormt daarmee een
voorbeeld van een bekend risico van het brengen van een ferromagnetisch voorwerp in een MRI-scanner.
 
Enquête zorginstellingen
Door de richtlijnwerkgroep is een enquête uitgezet betreffende de screening voorafgaand aan een MRI-
onderzoek bij ≤3 T, specifiek voor de screening op vasculaire stents. Deze is verstuurd naar alle MRI-leden van
de NVMBR in november 2022, en daarna zijn nog gerichte herinneringen gestuurd aan leden van de NVMBR
en/of NVKF bij instellingen die niet gereageerd hadden. Het antwoordpercentage was 83% (54/65) voor de
algemene ziekenhuizen, en 100% (6/6) voor de UMC’s. Daarnaast hebben nog twee overige NVZ-instellingen
gereageerd. In één instelling is er over twee locaties verschillend beantwoord. Deze zijn apart beschouwd. In
het totaal betreft dit globaal 690.000 MRI patiëntstudies per jaar en 183 MRI-systemen (66% 1,5 T en 34% 3
T). Het totaal aan MRI studies opgegeven in de enquête beslaat daarmee zo’n 69% van de 1 miljoen MRI-
onderzoeken in Nederland volgens de RIVM-inventarisatie over 2020 (RIVM 2021).
 
In 66% van de instellingen is er een specifieke screeningsvraag over (vasculaire) stents, en in de overige 34%
van de instellingen wordt er niet specifiek gevraagd naar vasculaire stents (deze verdeling is globaal gelijk bij
UMC’s en algemene ziekenhuizen). Als gekeken wordt naar het percentage van het aantal MRI-onderzoeken
zonder specifieke screening op vasculaire stents ligt dat in dezelfde orde van grootte (42%). 37% van de
instellingen stelt geen voorwaarden voor een MRI-onderzoek bij een patiënt met een vasculaire stent. In de
instellingen zonder specifieke screening op vasculaire stents bestaat dit beleid gemiddeld 7 jaar. Indien een
patiënt of aanvrager aangeeft dat er sprake is van de vasculaire stent wordt in 34% van de instellingen het
individuele stent type uitgezocht. Tabel 6 geeft het overzicht van de MRI voorwaarden die genoemd worden
voor een MRI-onderzoek bij 1,5 T en 3 T MRI bij een patiënt met een vasculaire stent.
 
Tabel 6. Overzicht van MR voorwaarden die in de enquête genoemd worden voor een MRI-onderzoek bij 1,5
of 3 T bij een patiënt met een vasculaire stent.

 
Tenslotte werd in de enquête gevraagd “Zijn er, voor zover u weet, vasculaire stent gerelateerde complicaties
opgetreden die hebben geleid tot patiëntschade als gevolg van MRI (uitgezonderd MRI beeldartefacten)”.
De twee positieve antwoorden waren: “mogelijk migratie van een nieuwe stent, discutabel of MRI de reden
was, 1 keer gebeurd voor zover bekend”, en “bij aortastent (EVAR) is het niet mogelijk een MRI te maken in
dat gebied (prostaat, LWK, buik, hart)”.

* hiervan wordt eenmaal 2 weken, en eenmaal 8 weken genoemd
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Implantatendatabase
Met behulp van de databases van MagResource (MR:comp GmbH, Gelsenkirchen, Duitsland) is een overzicht
van MR voorwaarden van vasculaire stents gemaakt. Hiertoe is op 23-8-2022 met de zoekterm “stent” of
“endoprothesis” een uitdraai gemaakt. Hiermee werden 1790 resultaten gevonden in deze database,
waarvan er 582 zijn uitgesloten omdat het geen vasculaire stents betreffen volgens het beoogd gebruik.
Daarna zijn verschillende typenummers bij gelijke typenaam, gelijke fabrikant, en gelijk MR voorwaarden
samengevoegd. Hiermee ontstond een lijst van 349 type vasculaire stents, waarvan tabel 7 een overzicht
geeft van de MR veiligheidsclassificatie.
 
Tabel 7. Overzicht MR veiligheidsclassificatie vasculaire stent typen ingedeeld op vat van beoogd gebruik.

Locatie beoogd
gebruik

Aantal MR
onveilig

MR
voorwaardelijk

MR
veilig

MR veilig of
voorwaardelijk

oude ASTM
definitie*

Onbekend**

coronairvaten 166 (48%)  131  33 2

aorta en iliaca       79 (23%)  72  7  

veneuze vaten 9 (3%)  8  1  

carotide 19 (5%)  18  1  

perifere vaten 61 (17%)  48  9 4

intracraniële vaten 10 (3%)  8  2  

onbekend 5 (1%)  1  3 1

totaal 349 0 286 (82%) 0 56 (16%) 7 (2%)

 
Er worden verschillende voorwaarden gesteld voor MRI-onderzoek. Tabel 8 en 9 geven een overzicht hiervan.
Bij stents met een meer recente invoer van de gebruikershandleiding in de Magresource database (vanaf
2016) wordt geen wachttijd na implantatie meer als voorwaarde gesteld, zie figuur 1. De meeste stents
waarvoor een wachttijd als voorwaarde is gesteld waren van roestvast staal (82%). Van de stents met de
meest recente invoer (vanaf 2016) was slechts 10% van roestvast staal, zie tabel 10. Tenslotte vermelden
fabrikanten in de meeste gevallen in de handleiding ex vivo gemeten temperatuurstijging, vooral op basis van
het ASTM protocol, zie figuur 2. Dit ASTM protocol wordt verderop in de overwegingen besproken, waar
tevens wordt toegelicht welke beperkingen zich voordoen bij de interpretatie van deze gegevens.
 
Tabel 8. Overzicht MR voorwaarden door stentfabrikant, aantal stenttypen (percentage van totale aantal
types).

*     jaartal van invoer stent handleiding in Magresource database ≤ 2015.

**   jaartal van invoer stent handleiding in Magresource database ≤ 2011.
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 1,5 T 3 T 1,5 T en 3 T  onbekend

statisch magneetveld (B ) 19 (5%) 5 (1%) 281 (81%)  44 (13%)*

 beperkt geen beperking range gemiddeld onbekend

spatiële gradiënt statisch
magneetveld

260 (74%) 89 (26%) 0,7-225 T/m 21 T/m 4 (1%)**

spatiële gradiënt∙B 15 (4%) 314 (96%) 22-201 T /m 68 T /m 4 (1%)**

 15-20 min 15 min per
sequentie

30-60 min geen
beperking

onbekend

tijdsbeperking RF 233 (67%) 7 (2%) 5 (1%) 41 (12%) 63 (18%)***

 beperkt geen beperking range gemiddeld onbekend

schakelende gradiënt
velden

11 (3%) 338 (97%) 10-60 T/m 48 T/m 4 (1%)**

 geen 4 weken 6 weken 8 weken onbekend

wachttijd geen MRI na
implantatie

160 (46%) 4 (1%) 1 (0,3%) 30 (9%) 150 (43%)

 

Figuur 1. Aantal vasculaire stenttypen met en zonder de voorwaarde van wachttijd van geen MRI na
stentimplantatie, als functie van het jaar waarin de handleiding van de stent in de Magresource database is
ingevoerd. N.B. hierbij was in 46% van de stenttypen expliciet benoemd dat er geen wachttijd is en in 42%

0
#

0
2 2

##

###

*       allen met oude ASTM definitie of onbekende MR veiligheidsclassificatie.

**     allen met onbekende MR veiligheidsclassificatie.

***    allen (behalve één) stent type met oude ASTM definitie of  onbekende MR veiligheidsclassificatie

#       jaartal van invoer stent handleiding in Magresource database in range 2009-2020.

##       één stent type met 11 minuten wachttijd na elke sequentie.

###    8 weken of na endotheel vorming (n=4).
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van de gevallen werd dit niet expliciet benoemd. Deze typen stents zijn meegeteld als zijnde zonder
wachttijd.
 
Tabel 9. Overzicht aantallen vasculaire stent typen met ‘whole body’ SAR limiet voorwaarden  bij 1,5 T en 3 T
voor één stent ingedeeld op vat van beoogd gebruik (bij overlappende stent regelmatig lagere SAR waarden
opgegeven).

Locatie beoogd gebruik 0,4-1,5
W/kg

2 W/kg 2,5-3,9
W/kg

4 W/kg Niet
gespecificeerd*

coronairvaten** 8 (5%) 104 (63%) 8 (5%) 2 (1%) 44(27%)

aorta en iliaca       8 (10%) 31 (39%) 11 (14%) 23 (29%) 6 (8%)

veneuze vaten 3 (33%) 3 (33%) 3 (33%)   

carotiden 3 (16%) 9 (47%) 5 (26%)  2 (11%)

perifere vaten*** 27 (44%) 15 (25%) 3 (5%) 3 (5%) 13 (21%)

intracraniële vaten  5 (50%) 1 (10%)  4 (40%)

onbekend   1 (20%)  4 (80%)

totaal 49 (14%) 167 (48%) 32 (9%) 28 (8%) 73 (21%)

 
Tabel 10. Overzicht van materiaal van alle stents met wachttijd en van alle stents vanaf 2016 (bij geen van
deze werd een wachttijd aanbevolen). 

&

#

##

###

&
geldend voor de ‘whole body’ RF zendspoel, echter dit is meestal niet gespecificeerd, enkele stent types sluiten expliciet gebruik van lokale

RF zendspoelen uit als de stent in het spoelbereik ligt.

* één stent type gespecificeerd met lokale body SAR (i.p.v. ‘whole body’ SAR) van 4,4 W/kg.

** 6 stent types met verschillende limieten bij 1,5 T en 3 T.

*** één stent type met verschillende limiet voor stent in arm of stent in torso.

# 5 iliaca stent types 1 W/kg bij scan locatie iso-centrum onder de navel, en 2 W/kg boven de navel.

##
één veneuze stent type 1 W/kg bij scan locatie iso-centrum boven de navel, en 2 W/kg onder de navel; en één veneuze stent type 1 W/kg bij

scan locatie iso-centrum onder de navel, en 2 W/kg boven de navel.

###
24 stent types 1 W/kg bij scan locatie iso-centrum onder de navel, en 2 W/kg boven de navel, waarvan 6 stent types met 0,5 W/kg onder de

mid bovenbenen.
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Materiaal Aantal stent
types met
wachttijd

Aantal Stent types
zonder wachttijd

roestvast staal 23 (82%) 9 (10%)

nitinol 1 (4%) 51 (58%)

kobalt-chroom 3 (11%) 20 (23%)

anders 1 (4%) 5 (6%)

onbekend 0 3 (3%)

totaal 28 28 (100%)

 

 

Figuur 2. Maximale temperatuursverhoging bij ‘whole body’ SAR instelling zoals vermeld staat in de
handleiding van de stent, of in de MRI-informatie van de stentfabrikant. In de meeste gevallen is dit ex vivo
gemeten in een gelfantoom volgens de ASTM standaard. In enkele gevallen, bij recent op de markt
gebrachte stents, is dit bepaald d.m.v. simulaties. In de meeste gevallen betreft het de maximale
temperatuursverhoging, soms temperatuursverhoging t.o.v. een gemeten referentietemperatuur in het
fantoom. De temperatuursverhoging van 18 en 22 °C is gemeten bij de perifere vaatstent type Maris Plus
Stent van Medtronic Inc.; gegevens uit 2015.
 
Hoofdklassen risico’s
In het algemeen kunnen risico’s van metallische implantaten in de MRI in de volgende hoofdklassen ingedeeld
worden:
1.         Risico op verplaatsing en rotatie van het implantaat door de aanwezigheid van het statische
magneetveld en de spatiële gradiënt van dit veld.
2.         Risico op opwarming van het implantaat door interactie met het RF-veld.
3.         Risico op trilling of inductie van stromen door de oscillerende magnetische veldgradiënten die worden
toegepast voor de ruimtelijke codering van het MRI-signaal.
4.         Artefact in het MRI-beeld.
5.         Risico van krachten door het Lenz-effect bij snelle beweging van geleidende implantaten in het
statisch magnetisch veld van de MRI-scanner.

#

 # Alle stent types waarvan de handleiding vanaf 2016 is verschenen.
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6.         Risico op verstoring van de werking van het implantaat.
 

1. Risico’s als gevolg van verplaatsing en rotatie

Ferromagnetische objecten kunnen een aantrekkingskracht ondervinden die onder andere een functie is van
de magnetische susceptibiliteit, de sterkte van het statische magneetveld, en de spatiele gradiënt van het
statische magneetveld (McRobbie 2020). Deze kracht wordt daarom typisch gemeten nabij de ingang van de
tunnel, daar waar het effect het grootst is. Daarnaast werkt op ferromagnetische voorwerpen een
rotatiekracht, die ertoe leidt dat objecten zich richten parallel aan de oriëntatie van het statische
magneetveld. Dit effect is het sterkst voor lange, smalle objecten of vlakke/dunne objecten. Deze kracht is
proportioneel met het kwadraat van de sterkte van het statische magneetveld, en het sterkst in het iso-
centrum van de MRI-scanner (Sommer 2004).
 
De meest voorkomende materialen gebruikt voor het vervaardigen van vasculaire stents zijn roestvast staal
(RVS) (voorbeeld: RVS316L), nitinol (nikkel-titanium legering), kobalt-chroom legeringen, en soms ook platina,
koolstof, goud, MP35N (een nikkel-kobalt legering), of tantalium (Jabehdar Maralani 2020, Lopic 2013). De
meeste van deze materialen zijn non-ferromagnetisch, of wat in de literatuur wordt aangehaald als zwak-
ferromagnetisch. Er worden geen stents meer geplaatst die zijn gekwalificeerd als MR onveilig.
 
Afhankelijk van de sterkte van een eventuele aantrekkings- of rotatiekracht bestaat, in theorie, het risico op
het losraken van een zwak-ferromagnetische stent als gevolg van het ondergaan van een MRI-onderzoek. In
het verleden heeft deze overweging veel fabrikanten ertoe aangezet om in hun MR voorwaarden op te
nemen dat het scannen van patiënten vermeden dient te worden in een periode van 6 tot 8 weken na
implantatie (Rutlegde 2001). De hypothese hierbij was dat, doordat gedurende deze wachtperiode de stent
vergroeit met de vaatwand (endotheel vorming), na die periode de stent veel beter verankerd zou zitten in
het vat. Inmiddels is duidelijk dat de krachten die wordt uitgeoefend op veruit de meeste zwak-
ferromagnetische, vasculaire stents als gevolg van het ondergaan van een 1,5 T MRI-onderzoek vele malen
kleiner zijn dan de krachten die zonder meer worden uitgeoefend op geïmplanteerde stents, bijvoorbeeld als
gevolg van de pulsatiliteit van de bloedflow en/of de contractiliteit van het hart in geval van coronair stents
(Rutledge 2001, Levine 2007, Giroletti 2005, Hansmann 2001). De verankering in de vaatwand die ontstaat
door het plaatsen van stents middels ballon angioplastiek biedt daarmee onmiddellijke bescherming tegen
evt. aantrekkings- en rotatiekrachten uitgeoefend tijdens een 1,5 T MRI-onderzoek. De rationale voor een
wachttijd in geval van niet-ferromagnetische stents is onbekend (Shellock 2005) en in algemene zin wordt
geen wachttijd meer geadviseerd voor niet-ferromagnetische implantaten (Levine 2007).
 
Dat een wachttijd inderdaad niet meer nodig is, wordt onderschreven door studies waarin men keek naar de
veiligheid van het ondergaan van een MRI-onderzoek kort na stent implantatie (Jabehdar Maralani 2020,
Rutlegde 2001, Shellock 2005, Gerber 2003, Jehl 2009, Curtis 2013, Duerinckx 1998, Kaya 2009, Kramer
2000, Syed 2006, Porto 2005). In dergelijke studies wordt geen melding gemaakt van het losraken van stents.
In MAUDE database werden in de doorzochte periode (zie de Samenvatting informatie uit incidentdatabases
van implantaten) drie voor dit risico relevante meldingen aangetroffen, waarvan één casus ook in de literatuur
is gepubliceerd (Parthasarathy 2013). Alleen van de gepubliceerde casus blijkt onomstotelijk dat de stent is
losgeraakt. De werkgroep acht het echter onwaarschijnlijk dat dit is gebeurd als gevolg van het ondergaan
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van een MRI-onderzoek. Het toegepaste type stent (Cypher, 3,5x8 mm drug-eluting stent, Cordis Corp,
Markham, Ontario) wordt vervaardigd uit RVS 316L (Wolf 2008) en zou daarom geen noemenswaardige,
ferromagnetische eigenschappen mogen hebben. Migratie van de stent als gevolg van een aantrekkings- of
rotatiekracht wordt daarmee onwaarschijnlijk. Het Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und
Kreislaufforschung e.V. noemt in een publicatie (Müllerleile 2015) de case studie dan ook controversieel, te
meer daar de auteurs van de case studie geen andere oorzaken voor het losraken van de stent overwogen,
zoals onvoldoende stent diameter. In de voor deze richtlijn uitgezette enquête wordt ook melding gemaakt
van één casus van stent dislocatie, maar ook aldaar is niet vastgesteld dat het MRI-onderzoek de oorzaak was.
 
Dislocaties van stents komen normaliter vrijwel niet voor. Een dislocatie als gevolg van een te kleine stent
diameter is denkbaar, dit betreft een technische fout tijdens het plaatsen en ingeschat wordt dat dit maar
zelden voorkomt. Dit betreft dan vooral stents die proximaal in een zij-vat van de aorta worden geplaatst en
toch weer in de aorta terecht komen. Wat vaker voorkomt, maar wat in feite geen dislocatie is, is een stent
die een of enkele millimeters verwijderd van de beoogde plek geplaatst wordt. Dit wordt veelal verholpen
door een tweede stent te plaatsen. Progressieve ziekte van een aneurysma van de abdominale aorta kan
ertoe leiden dat de vaatwand deels losraakt van een stent, waardoor deze ook in enige mate zou kunnen
verschuiven.
 
Verder is gehypothetiseerd dat het losraken van bare metal stents de blootstelling van bloedplaatjes zou
doen toenemen, met als mogelijke gevolg trombose, wat weer kan leiden tot sterfte en infarcten (Gerber
2003). In deze en andere studies (Levine 2007, Jehl 2009, Patel 2006) wordt echter geen bewijs gevonden
voor deze hypothese, zodat auteurs concluderen dat recente stent implantatie geen contra-indicatie zou
moeten zijn voor het ondergaan van een 1,5 T MRI-onderzoek. In verschillende internationale richtlijnen is
daarom inmiddels opgenomen dat de rationale voor zo’n wachtperiode bij niet- of zwak-ferromagnetische
stents ontbreekt (Levine 2007, Müllerleile 20, Hundley 2010, van Knobelsdorff 2021). Sinds 2016 worden er
nog altijd RVS stents op de markt gebracht (tabel 10), die mogelijk zwak-ferromagnetisch zijn, maar sinds die
periode is er geen sprake meer van een wachttijd in de MR voorwaarden van de fabrikant (figuur 1).
 
Toen omstreeks 2000 drug-eluting stents (DES) op de markt kwamen (Jabehdar Maralani 2020), bestond er
voor dit type stent een zorg dat dit zou kunnen leiden tot vertraagde endotheelvorming (Patel 2006), zodat
het ook voor dit type stent relevant zou kunnen zijn om een wachtperiode aan te houden waarin MRI-
onderzoek werd afgeraden. In verscheidene studies heeft men daarop gekeken naar de risico’s bij het
ondergaan van 1,5 T MRI kort na de implantatie van DES, waarin geen bewijs werd gevonden voor een
toegenomen kans op nadelige effecten voor de patiënt (Porto 2005, Shellock 2005). Relevante aanbevelingen
en overzichtsartikelen adviseren daarom ook voor DES geen wachtperiode meer (Jabehdar Maralani 2020,
Hundley 2010, Schenk 2021). Dit is ook terug te zien in de MR voorwaarden van stentfabrikanten, waarbij bij
meer recente stent type geen voorwaarde meer van wachttijd na implantatie wordt genoemd, zie figuur 1.
Anderzijds is de wachttijd discussie wel relevant, omdat momenteel verschillende instituten wel rekening
houden met deze wachttijd (zie tabel 6).
 
Hoewel voor het ondergaan van een 1,5 T MRI-onderzoek inmiddels geconcludeerd kan worden dat er een
brede consensus bestaat dat dislocatie van zwak-ferromagnetische stents kort na implantatie geen reëel risico
is, blijkt de onderbouwing hiervoor voor 3 T MRI-onderzoeken minder sterk. Zo wordt in een Duitse richtlijn
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(Müllerleile 2020) geadviseerd om bij perifere stents tot 6 weken na implantatie alleen een 3 T MRI-onderzoek
uit te voeren na een individuele risico-afweging. Schenk et al. (2021) concluderen dat het ondergaan van een
MRI-onderzoek binnen 8 weken na implantatie van coronair stents geen aanleiding lijkt te geven tot een
toename van adverse events bij zowel 1,5 T als 3 T, maar dat aanvullend onderzoek naar 3 T gewenst is (in
overeenstemming met de conclusies op basis van de systematische literatuursearch voor wat betreft 1,5 T MRI
versus 3 T MRI).
 
Te verwachten torsiekrachten op een zwak-ferromagnetische stent schalen kwadratisch met de veldsterkte en
aantrekkingskrachten schalen met het product van veldsterkte en de spatiële gradiënt in het statische
magneetveld. Op grond daarvan mag verwacht worden dat torsiekrachten uitgeoefend op ferromagnetische
stents maximaal een factor vier hoger zijn bij 3 T dan bij 1,5 T, en dat de aantrekkingskracht op
ferromagnetische stents (gegeven typische spatiële gradiënten in het statische magneetveld van klinische
scanners) een factor drie hoger zal zijn bij 3 T dan bij 1,5 T. Hoewel de krachten op zwak-ferromagnetische
stents toenemen van 1,5 T naar 3 T, schat de werkgroep in dat het aannemelijk is dat deze krachten
desondanks onvoldoende groot zullen zijn om te leiden tot dislocatie van stents bij het ondergaan van een
onderzoek op 3 T. De werkgroep schat in dat het risico op schade als gevolg van verplaatsing of rotatie voor
stents door het sterke magnetische veld van een 1,5 T of 3 T MRI-scanner zeer klein zijn, ongeacht de tijd
tussen plaatsing van het implantaat en het MRI-onderzoek.
 

2. Risico op opwarming van het implantaat door interactie met het RF-veld

Algemeen effect
Een RF-veld bestaat uit een elektrisch (E-veld) en een magnetisch veld. De blootstelling van een elektrisch
geleidend implantaat aan het E-veld geeft aanleiding tot een geïnduceerde stroom in het implantaat. Bij een
supergeleidende, horizontale gesloten bore scanner, waarbij de ‘body’ zendspoel wordt gebruikt is de
geïnduceerde stroom maximaal als een implantaat is georiënteerd in de lengterichting van de patiënt
(Fujimoto 2018). Deze stroom geeft nauwelijks aanleiding tot opwarming van het implantaat zelf, maar dit is
anders in het omliggende weefsel waar de elektrische weerstand typisch hoger is dan in het implantaat, zodat
daar relatief gezien meer energie gedissipeerd zal worden. De opwarming wordt verder gemoduleerd door
de elektromagnetische eigenschappen van het weefsel rondom het implantaat, een eventueel aanwezige,
elektrisch isolerende laag rondom een implantaat, en ook door de positie van het implantaat in de ‘body’
zendspoel van de MRI-scanner (Fujimoto 201, Bassen 2006).
 
Het opwarmende effect kan versterkt worden wanneer het implantaat zich gaat gedragen als een antenne,
waarbij er een opbouw ontstaat van elektrische energie langs het implantaat door staande golven. Dit effect
leidt in het bijzonder aan de uiteindes van langgerekte implantaten tot een hogere sterkte van het E-veld,
resulterend in pieken in de lokale SAR. Uit antennetheorie blijkt dat dit effect het sterkst is wanneer de lengte
van het implantaat ongeveer gelijk is aan een halve golflengte. Een halve golflengte correspondeert in de
mens, gegeven een relatieve permitiviteit van het weefsel ε = 80, met ± 13 cm (3 T) en ± 26 cm (1,5 T)
(Panych 2018). Hierbij wordt opgemerkt dat deels overlappende stents, of stents die bijna overlappen, zich
kunnen gaan gedragen als ware het één stent. In zo’n situatie kan dus niet simpelweg aan de hand van
individuele stentlengtes vastgesteld worden of sprake is van een lengte nabij de resonante lengte (Ji 2019,
Reiss 2021).
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Het is bekend dat temperatuursverhogingen kunnen leiden tot weefselschade. De mate waarin weefselschade
optreedt wordt bepaald door de combinatie van temperatuursverhoging, blootstellingsduur en
weefselgevoeligheid. Een maat voor deze thermische dosis is CEM43°, het equivalente aantal minuten op
43°C, en te berekenen als  waarbij R=¼ onder de 43°C en erboven ½. In het algemeen is een CEM43 van 10-
20 min nodig voor thermische schade (van Rhoon 2013, Sapareto 1984). De acquisitieduur van MRI
sequenties met hoge SAR in een klinisch MRI-onderzoek variëren veelal tussen de 5 en 30 minuten. Dus bij
stijging naar 43 graden is er schade te verwachten na 10-20 minuten, en bij hogere temperaturen sneller.
 
Ex vivo metingen
De standaardmethode om vast te stellen of gedurende een MRI-onderzoek de omgeving rondom een
implantaat opwarmt staat beschreven in ASTM standaard F2182 (ASTM 2019) . Resultaten van de hierin
beschreven test met behulp van een gelfantoom vormen de basis voor veel van de MR voorwaarden gesteld
door de stentfabrikanten. In een recent overzicht van dit soort ex vivo testen in het ASTM fantoom van grote
aantallen stents door de fabrikanten laat zien dat bij 3 T de opwarming toeneemt tot zo’n 9 cm en daarna
weer afneemt (figuur 3). Bij 1,5 T loopt de opwarming nog op tot een stentlengte van 18 á 20 cm (Song
2018), een observatie in overeenstemming met antennetheorie.
 

Figuur 3. RF geïnduceerde opwarming ex vivo in een gelfantoom van een testlaboratorium als functie van de
stentlengte, gemeten volgens de ASTM F2182-11a standaard. Merk op dat langs de verticale as de local
background (LB) SAR genoemd staat, en niet de ‘whole body’ (WB) SAR. De figuur is overgenomen uit Song
et al. Magn Reson Med 2018.
 
Eenzelfde trend is zichtbaar in figuur 4. In deze figuur zijn de verschillen tussen 1,5 T en 3 T niet statistisch
significant. De oorzaak hiervan zijn meetfouten en verschillen in de wijze waarop de ASTM testen bij
individuele stents werden uitgevoerd. De testen verschillen met name in de verhouding van local background
SAR ter plekke van het implantaat en de ‘whole body’ SAR (LB/WB SAR), variërend van 2 tot 11, als gevolg
van het gebruik van verschillende RF spoelen (horend bij de MR systemen) bij de verschillende tests. In de
figuren is dit gecorrigeerd door te schalen op lokale background (LB) SAR. Hieruit valt ten eerste te
concluderen dat een sterkere opwarming bij 3 T t.o.v. 1,5 T niet waarneembaar is; eerder lijkt het andersom.
Verder valt op dat globaal genomen de opwarming van korte stents (5 cm of korter) minder is dan voor

,
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langere stents.
 

Figuur 4. RF geïnduceerde opwarming ex vivo in een gelfantoom bij 59 stents, zoals vermeld in de RF
testrapportage voor FDA clearance na 2008 en gemeten volgens de ASTM F2182-11a standaard. Merk op dat
langs de verticale as de lokal background (LB) SAR genoemd staat, en niet de ‘whole body’ SAR. De figuur is
overgenomen uit Song et al. Magn Reson Med 2018.
 
Op basis van deze gegevens over RF-geïnduceerde opwarming kan een schatting gemaakt worden in welke
mate weefsel opwarmt bij patiënten met stents die een MRI ondergaan. Als we uitgaan van een typische
opwarming op basis van figuur 4 van 0,7°C/W/kg voor 1,5 T en stentlengte 50-120 mm (maximaal 1,5
°C/W/kg), dan resulteert dat bij een lokale (LB) SAR van 4 W/kg in een opwarming tot 2,8 °C, uitgaande van
een lineaire relatie. In werkelijkheid zal de effectiviteit van koeling toenemen bij hogere mate van opwarming.
Echter, de SAR wordt in klinische MRI gereguleerd d.m.v. de ‘whole body’ SAR, welke maximaal 4 W/kg is.
Dus voor een schatting is de lokale SAR tot ‘whole body’ (LB/WB) SAR ratio van belang. Deze ratio hangt af
van de in vivo locatie en neemt toe met patiëntpostuur. De maximale LB/WB SAR varieert in simulaties,
verricht met verschillende posturen, tussen de 5 en 20 (Murbach 2013). Echter de piek lokale SAR waarden
komen voor in de armen bij thoracale/abdominale beeldvorming (Murbach 2013), een locatie waar geen
stents worden geplaatst en dus geven deze data van Murbach een overschatting. In het algemeen geldt dat
piek lokale SAR waardes zich buiten de stentlocatie bevinden (Yao 2021). Realistische LB/WB SAR waarden
op locaties waar vasculaire stents geplaatst zijn, is echter een kennislacune. Wel lijkt de LB/WB SAR waarde
relatief laag in het hoofd en hoog in benen (Murbach 2013). Nemen we een lage LB/WB SAR waarde aan van
5, dan resulteert dit in bovenstaand scenario op basis van lineaire extrapolatie in een lokale opwarming van 14
°C. Bij een stent op een locatie hogere LB/WB SAR zou dit hoger zijn. Uitgaande van een LB/WB SAR waarde
van 5 kan eveneens de in figuur 2 gerapporteerde WB SAR waarde omgerekend worden naar een LB SAR
waarde. De dan volgende temperatuurverandering per W/kg (LB SAR) zijn van dezelfde orde-grootte als in
figuur 4.
 
In het bijzonder geldt dat er ook bij lokale RF zendspoelen (behalve een hoofd RF zendspoel) sprake kan zijn
van hogere lokale SAR waarden. Zo kunnen deze LB SAR bij extremiteiten oplopen tot 40 W/kg (NEN-IEC
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2020), bijvoorbeeld bij een kniespoel. Omdat het gebruik van lokale RF zendspoelen in Nederland beperkt is
vallen deze buiten de scope voor deze richtlijn.
 
Ter afronding van de overwegingen rondom de ASTM standaard worden de volgende, belangrijke
beperkingen benoemd.
 
Beperkingen ex vivo metingen
Bovenstaande bepalingen m.b.v. ex vivo metingen moeten in de juiste context geplaatst worden. Zo blijkt
een precieze positionering van de temperatuursensoren cruciaal om een eventuele piekopwarming goed te
registreren en wordt gerapporteerd dat de eigenschappen van de toegepaste gel in de praktijk blijkt te
variëren tussen verschillende testinstellingen (Bassen 2006). Het onderling vergelijken van ASTM
testresultaten is dus niet altijd direct mogelijk, maar belangrijker, algemeen wordt aangenomen dat de
gerapporteerde opwarming van stents in het ASTM gelfantoom typisch een forse overschatting geeft van de
in vivo te verwachten temperatuurstijging. Dit heeft met name te maken met actieve processen in het
lichaam, zoals weefselperfusie en bloedstroming, die warmteafvoer bevorderen.
 
Zo is bekend uit onder andere hyperthermie en focused ultrasound onderzoek dat er een sterk koelende
werking uitgaat van de nabijheid van grotere bloedvaten. Dit effect is bekend als het zogenaamde ‘heat sink’
effect (Shellock 2005, Reiss 2021, Winter 2015). Gevolg is dat een toename van de lokale SAR niet per
definitie betekent dat het weefsel ter plekke ook sterk opwarmt. Dit blijkt ook uit dierexperimenteel werk
(Gross 2016). In deze studie mat men op 3 T met een door de MR scanner geschatte ‘whole body’ SAR van
5,5 W/kg met in vivo geïmplanteerde temperatuur sensoren de temperatuurstijging rondom coronairarteriën
(+0,7 C), rondom doorbloede coronairarteriën geïmplanteerd met een stent (+0,8 C), en rondom diezelfde
arteriën waarbij met een ballon de bloedflow werd geblokkeerd (+2,4 C). De precieze grootte van het ‘heat
sink’ effect is een kennislacune. Wel is het een aanzienlijk effect, gezien het verschil in warmtecapaciteit van
bloed ten opzichte van de stent (Vrtnik 2015). Er zijn enkele publicaties op dit thema. Een korte
simulatiestudie gericht op effect van koeling ten gevolge van bloedstroming op de RF geïnduceerde
opwarming van hartkleppen laat zien dat een implantaat met een resonante lengte een opwarming van het
implantaat zonder doorbloeding laat zien van 1,5 °C en met doorbloeding 0,7 °C; dit bij een RF belasting van
5 W/kg (Stijnman 2019), en de reductiefactor door stroming neemt toe tot 4 bij hogere mate van opwarming.
Ook Elder (2013 niet peer reviewed) schat een reductie van opwarming in van meer dan een factor 2 in. Een
korte post mortem studie bij varkens, hierboven al genoemd, laat een factor 3 of hoger zien door
bloeddoorstroming (Gross 2016). Tenslotte, een simulatiestudie en ex-vivo metingen aan coronair stents bij
4,7 T laten ook een sterk effect van stromingskoeling zien (Vrtnik 2015).
 
Het is begrijpelijk dat fabrikanten op basis van temperatuurstijgingen in het ASTM fantoom typisch komen tot
een voorwaarde om de SAR limieten tijdens een scan met een vasculaire stent te reduceren om
weefselschade te voorkomen. De risico’s zijn het grootst voor lange perifere stents en bij gebruik van andere
spoelen dan de ‘whole body’ en hoofd RF zendspoelen. Echter, het blijkt uit de beperkingen van de
metingen dat dit conservatief opgestelde waardes zijn.
 
Risico op weefselschade
Omdat de mate van opwarming mede bepaald wordt door de lengte van de stents en mate van

o o

o
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doorbloeding is er in tabel 11 een overzicht gemaakt van typische stentlengtes afhankelijk van locatie. Dit laat
zien dat typische stentlengte voor vaten in het hoofd, carotis en nieren beperkt zijn, zoals ook voor het
merendeel van de coronairstents. Echter een beperkte groep, landelijk zo’n 2-5% van alle coronaire
dotterbehandelingen, ondergaat therapie voor chronische totale occlusie (CTO), waarbij grotere stentlengtes
worden geplaatst in de coronairvaten (Marechal 2018, Walsh 2020). Langere stents worden verder met name
gebruikt in de aorta, femoralis, en de grote veneuze vaten in het bekken/abdomen.
 
Tabel 11. Vasculaire stentlengte afhankelijk van het toepassingsgebied.

Stentlocatie Typische lengte (maximale lengte)
[cm]

Bron

Coronairvaten
2,8 (5)*

Bona 2016, Kaiser 2010,
Vlachojannis 2017

Coronairvaten, CTO behandeling 6,5 (12)  / 10±3 Werner 2018 / Walsh 2020

Abdominale aorta 12-20 Shin 2001

Intracranieel 1-3,5 (5) /10±3  2023 / Ueda 2022

Carotis 2- 8 Bossiers 2005

Nier Arterie 1-2 Kadziela 2016

Arterie Iliaca 4-8  2023

Arterie Femoralis Superficialis 8-24* Haine 2019

Vena Iliaca Communis (Vic) 6-12*  2023

Vena Iliaca Externa (Vie) 8-12*  2023

 
Het grootste risico op weefselschade door opwarming is te verwachten bij lange stents met geen of weinig
doorbloeding in of rondom de stents. Het merendeel van de patiënten die MRI-onderzoek ondergaan met
een stent zonder doorbloeding is er sprake van een onbehandelde obstructie bij de stent, welke niet
gerelateerd is aan de vraagstelling van het MRI-onderzoek.
In die gevallen is er naar verwachting geen duidelijk klinisch effect door opwarming rondom de
stentuiteinden; de obstructie bestaat dan immers al. Bij een minderheid van de patiënten zal de vraagstelling
van het MRI-onderzoek wel gerelateerd zijn aan de stent. Bij de grote vaten zoals aorta, iliaca, femoralis en
vena iliaca geeft een stromingsobstructie dusdanige klinische klachten dat dit zal leiden tot interventie. Bij
deze vaten wordt in eerste instantie diagnostiek met CT of ultrasound echografie uitgevoerd, maar een MRI-
onderzoek tijdens de verdere follow-up is wel mogelijk. In het primaire diagnostische traject van patiënten

 # ##

# &

&&

&&&

&&&

CTO: chronische totale occlusie

*      Het betreft hier typische lengtes van geplaatste stents, niet de gecombineerde lengte van overlappende of (bijna) aansluitende stents.

#      Het betreft hier maximale stentlengtes inclusief overlappende stents.

##     Subgroep met percutane coronair behandeling met dissectie en re-entry techniek (DART).

&      persoonlijke communicatie met interventieradioloog UMCU (2023).

&&    persoonlijke communicatie interventieradioloog Amsterdam UMC (2023).

&&&   persoonlijke communicatie vaatchirurg Hoorn (2023).
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met klachten na een CTO behandeling met coronairstents wordt wel MRI toegepast. Mocht bij deze MRI-
onderzoeken sterke opwarming optreden bij de stent, dan blijft het klinisch gevolg voor het aangedane vat
ook beperkt, aangezien er al een obstructie aanwezig is.
Een significante temperatuurstijging zou theoretisch schade kunnen geven aan zenuwbanen die bij veel van
de arteriën liggen waar stents worden geplaatst, maar dit zou onmiddellijk zeer pijnlijk moeten zijn (er wordt
ook vaak pijn gevoeld bij stentplaatsing), of bij sterkere opwarming leiden tot tintelingen of uitval. Dergelijke
complicaties zijn niet bekend in de literatuur en niet gevonden in de incidentdatabases.
Tenslotte zijn er nog een aantal andere redenen waarom klinische effecten minder zijn dan op basis van ex
vivo metingen verwacht mag worden. Patiënten met stents gebruiken doorgaans bloedverdunners. Dit
beperkt mogelijk het aantal gevallen waarin opwarming van een stent leidt tot een trombotische reactie en
restenose van een vat. Ook worden veelal SAR-intensieve metingen afgewisseld met minder SAR-intensieve
metingen tijdens het MRI-onderzoek. In veel klinische scanprotocollen zal het ‘whole body’ SAR niveau lager
liggen dan 4 W/kg. De lokale SAR-belasting is voor stents onder het hart verwaarloosbaar bij neuro MRI, de
meest voorkomende MRI-verwijzing. En bij een deel van de MRI-scanners kan überhaupt een 4 W/kg ‘whole
body’ SAR niet gehaald worden, doordat er eerder op andere SAR-limieten wordt beperkt.
 
Incidentmeldingen
Naast dierexperimentele studies, fantoommetingen en simulaties is er in incidentendatabases en literatuur
gezocht naar klinisch bewijs van weefselschade als gevolg van RF opwarming bij patiënten met stents.
Mogelijke adverse events die benoemd worden in verschillende publicaties (zie literatuursamenvatting;
Kramer 2000, Patel 2006, Schroeder 2000, Syed 2006) zijn veelal te relateren aan het ontstaan van restenose
op de stentlocatie door schade aan de vaatwand, met als vaak bestudeerde (secundaire) effecten herhaalde
katheterisatie, hernieuwd infarct, hartfalen, trombose, of eventueel het overlijden van de patiënt.
 
In bovenstaande genoemde studies uit de literatuursamenvatting, met beperkte aantallen geïncludeerde
patiënten, werd geen grotere mate van restenose gerapporteerd. In deze studies is veelal geen SAR niveau
gerapporteerd, maar er mag aangenomen worden dat juist in deze studies rekening werd gehouden met de
RF-voorwaarden gesteld door de stentfabrikanten. Dit vormt daarmee een aanwijzing dat restenose geen
klinisch probleem vormt, binnen de door de fabrikanten aanbevolen SAR restricties. Shellock et al. (2000)
merkte op dat er destijds geen rapporten lijken te zijn van patiënten die ernstige schade hebben opgelopen
als gevolg van opwarming van een metalen implantaat. Ten tijde van deze publicatie werden vooral 1,5 T
MRI-scanners klinisch ingezet. Shellock merkte daarom ook op dat aanvullend onderzoek nodig zou zijn voor
een veldsterkte als 3 T. Voor deze richtlijn is de MAUDE database doorzocht voor de periode 2011-2021, een
periode waarin een veel groter aandeel van de klinische MRI-scanners werkte bij 3 T. Deze database bevat
een zevental meldingen van pijnklachten mogelijk te wijten aan opwarming bij patiënten met een of
meerdere stents (zie Samenvatting informatie uit incidentdatabases van implantaten), geïmplanteerd op
verschillende anatomische locaties. In geen van de gevallen valt eenduidig te concluderen dat dit het gevolg
was van het MRI-onderzoek.
 
In Nederland is het in 37% van de instellingen al voor meerdere jaren gebruikelijk dat patiënten met een
vasculaire stent een MRI-onderzoek ondergaan bij 1,5 T en 3 T zonder verdere voorwaarden, zoals gebleken
uit de enquête. Tevens blijkt uit de enquête dat de screening voor vasculaire stents zeker niet waterdicht is.
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En als een patiënt en of aanvragend arts al weet dat er een vasculaire stent is geplaatst, is in de meeste
gevallen het precieze stent type en de lengte niet of lastig te achterhalen. Voor zover bekend heeft dit niet
geleid tot incidenten door stentopwarming.
 
In een recente, Duitse richtlijn wordt een vergelijkbare observatie gedaan voor coronairstents (Müllerleile
2015, von Knobelsdorff 2021). Hoewel men daar aanbeveelt om cardiale MRI bij patiënten met coronairstents
uit te voeren met maximaal 2 W/kg ‘whole body’ SAR, constateert men ook dat deze patiëntengroep in de
praktijk veelal gescand wordt met een ‘whole body’ SAR tot 4 W/kg. In deze richtlijn concludeert men dat
gegeven het ‘heat sink’ effect en het uitblijven van gemelde complicaties dit in feite verantwoord is.
 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat een in-stent restenose door stentopwarming, die naar verwachting
niet acuut ontstaat, niet altijd direct aan het MRI-onderzoek gerelateerd zal worden omdat deze klinische
complicaties een hoge incidentie heeft. Na endovasculaire therapie met stents in de benen bij chronische
been-bedreigende ischemie treden er ‘major adverse cardiovascular events’ op bij 43% van de patiënten
(Farber 2022), en in-stent restenose treedt op in de femoralis of popliteale arterie bij 30-40% van de
patiënten (Rymer 2018). In de coronairvaten ligt het percentage van restenose in de orde van 3-20% (Valenti
2013, Dangas 2010).
 
Conclusie
Hoewel er theoretisch en vanuit ex vivo metingen situaties te bedenken zijn waarin RF opwarming bij ‘whole
body’ SAR waarden tot 4 W/kg zou kunnen leiden tot weefselschade is hiervoor geen klinisch bewijs
gevonden in de literatuur en incidentendatabases. Ook blijkt dit niet uit de klinische praktijk, waarin
regelmatig (per ongeluk of per protocol) patiënten met stents zonder SAR restricties worden gescand. De
werkgroep concludeert dat de kans op klinisch relevante schade door RF opwarming bij een vasculaire stent
zeer klein is, ook wanneer gescand wordt met een ‘whole body’ SAR in ‘first level’ modus tot 4 W/kg, bij
gebruik van een ‘whole body’ of hoofd RF spoel.
 

3. Risico op trilling of stroominductie door de oscillerende magnetische veldgradiënt

Een oscillerende magnetische veldgradiënt induceert zogenaamde wervelstromen (Eddy currents) in
elektrisch geleidende materialen en dus ook in geïmplanteerde stents. Lange tijd werd aangenomen dat MRI-
geïnduceerde opwarming het gevolg was van de blootstelling aan het RF veld alleen. Recentelijk is echter in
de literatuur bewijs verschenen dat oscillerende magnetische veldgradiënten ook aanleiding kunnen geven
tot opwarming van relatief grote implantaten, zoals gewrichtsprotheses (Bassen 2022, Graf 2007, Arduino
2022), zij het in veel mindere mate dan RF-geïnduceerde opwarming. De werkgroep schat in dat voor stents
deze gradiënt-geïnduceerde stroominducties laag zijn vergeleken met door het RF veld geïnduceerde
stromen (zie risico 2). Tevens werden hiervoor in de literatuur geen aanwijzingen gevonden, evenals Reiss et
al. schrijven dat er geen studies bekend zijn waarin gradiënt-geïnduceerde opwarming van stents als gevolg
van wervelstromen wordt gerapporteerd (Reiss 2021).
 
De hiervoor beschreven gradiënt-geïnduceerde wervelstromen in een elektrisch geleidend implantaat zullen
aanleiding geven tot het ontstaan van een Lorentzkracht, die kan resulteren in een trilling van het implantaat.
Ook dit effect is voor stents verwaarloosbaar. Deze conclusie is in lijn met het zeer beperkte aantal stents
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waarvoor in de MR voorwaarden door de stentfabrikant een beperking is opgelegd aan het gebruik van de
oscillerende magnetische veldgradiënt (tabel 8). De werkgroep schat in dat dit effect voor stents vooral een
theoretische overweging is, niet relevant voor het veilig kunnen ondergaan van een MRI-onderzoek.
 

4. Artefact in het MRI beeld

 In algemene zin geldt dat het soms lastig kan zijn om de anatomie in de (directe) nabijheid van een
implantaat goed af te beelden op een MRI-scan. De aanwezigheid van een implantaat kan leiden tot variaties
in het statisch magnetisch veld door het verschil in magnetische susceptibiliteit tussen metaal in het
implantaat en omliggend weefsel (Hargreaves 2011). Hierdoor kunnen verschillende artefacten ontstaan in de
beelden, zoals: signaalverlies door defasering, onvolledige vetonderdrukking, geometrische verstoring en
eventueel signaalophoping door lokale verschuiving van de resonantiefrequentie, en verstoring van de
plaatsing en dikte van het geëxciteerde vlak (Hargreaves 2011).
Dit fenomeen is ook bekend bij vasculaire stents en fabrikanten merken in het algemeen op om daar rekening
mee te houden.
Wanneer een MR angiografie vervaardigd dient te worden voor de beoordeling van het lumen van een stent
dan blijkt dit veelal niet goed mogelijk indien sprake is van een stent gefabriceerd uit roestvast staal (Walsh
2008, Wang 2003). Bij stents vervaardigd uit nitinol, platinum of kobalt-legeringen is het eenvoudiger ook het
lumen te beoordelen, waarbij wel signaalverlies kan optreden in het lumen als gevolg van afscherming van het
B veld door de stent (Walsh 2008, Wang 2003, Xia 2018).
 

5. Risico van krachten door het Lenz-effect

Als elektrisch geleidende implantaten bewegen in een extern magnetisch veld, kunnen er stromen opgewekt
worden in het implantaat die resulteren in krachten op het implantaat (het Lenz-effect, gerelateerd aan
Faraday’s wet van inductie en wervelstromen). De grootte van de kracht is gerelateerd aan de temporele
verandering in de magnetische flux. Deze verandering in magnetische flux kan ontstaan als het implantaat
roteert terwijl de patiënt in de bore ligt of wanneer de patiënt door tafelbeweging de bore ingebracht wordt
(Graf 2006, McRobbie 2020).
Verandering in de magnetische flux als gevolg van rotatie van het implantaat is met name relevant voor
hartkleppen en is in silico en ex vivo bestudeerd (Edwards 2015, Golestanirad 2012, Robertson 2000, Condon
2000). Voor grotere implantaten is met name opwekking van stromen door tafelbewegingen van belang
(McRobbie 2020). In vergelijking met hartkleppen ondervinden stents relatief weinig beweging en in
vergelijking met grotere implantaten (zoals heupimplantaten) zijn de krachten op de stent ook een stuk
kleiner, terwijl we verwachten dat de inkapseling van stents relatief groter is. Tevens hebben we geen bewijs
gevonden in de literatuur dat het Lenz-effect op stents klinisch relevante effecten geeft bij patiënten. We
concluderen daarom dat de risico’s ten gevolge van het Lenz effect voor patiënten met stents die MRI
ondergaan op ‘whole body’ systemen met een horizontale/gesloten supergeleidende magneet met een
veldsterkte van 1,5 of 3 T verwaarloosbaar zijn.
 

6. Risico op verstoring van de werking van het implantaat

1 
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Dit risico is niet van toepassing op passieve implantaten zoals vasculaire stents. Het betreft een risico dat
alleen van toepassing is voor actieve implantaten, zoals bijvoorbeeld pacemakers.
 

Slot-overwegingen

Voor een goede afweging is het belangrijk dat de gevolgen van screeningsbeleid en restricties op het
afnemen van MRI-onderzoeken bij patiënten met stents worden afgezet tegen de risico’s. Uit bovenstaande
analyse komen drie effecten naar voren die een potentieel risico zouden kunnen vormen: dislocatie,
opwarming, en artefacten in de beeldvorming.
 
Er is geen bewijs dat dislocatie van stents in 1,5 T of 3 T MRI-scanners hebben geleid tot schade bij patiënten.
Eerder werd gedacht dat stents gefabriceerd van zwak-ferromagnetische materialen een risico vormden. Dit
was een reden om voor dit type stents een wachttijd voor MRI na implantatie aan te houden. Echter voor 1,5
T is er duidelijk bewijs in de literatuur dat dislocatie niet plaats vindt direct na implantatie, ook voor 3 T schat
de werkgroep het risico hierop in als zeer klein, ongeacht de tijd tussen plaatsing van het implantaat en het
MRI-onderzoek. Hierin is meegewogen dat: een aanmerkelijk deel van de Nederlandse ziekenhuizen niet
screent op stents; er geen relevante incidentmeldingen gevonden zijn; bij stents op de markt gebracht na
2016 worden door de stentfabrikanten geen voorwaarden meer gesteld van wachttijd na implantatie, ook niet
bij stents van zwak-ferromagnetische materialen; en dat hoewel de aantrekkings- en torsiekrachten op zwak-
ferromagnetische stents bij 3 T hoger zullen zijn dan bij 1,5 T, deze in beide gevallen onvoldoende groot
zullen zijn om te kunnen leiden tot dislocatie van deugdelijk geplaatste stents.
 
Er is geen klinisch bewijs dat RF geïnduceerde opwarming van stents heeft geleid tot schade bij patiënten,
zowel voor 1,5 T als 3 T. RF opwarming van weefsel door de interactie tussen MRI en stent is een bekend
fenomeen ex-vivo maar desondanks is weefselschade als gevolg hiervan voor het merendeel van de stents
onwaarschijnlijk. Gegevens waarop de MR voorwaarden van de stentfabrikant zijn gebaseerd zijn conservatief,
omdat onder andere afkoeling door weefselperfusie en bloedstroming daarin niet zijn meegenomen. De
opwarming zal het grootst zijn bij lange stents met weinig of geen doorbloeding in en rondom het vat. In
geval van onbehandelde obstructie bij de stent is een risico op eventuele weefselschade rond het
stentuiteinde klinisch aanvaardbaar in de afweging, gezien weefselschade dan hoogstwaarschijnlijk niet tot
een klinisch effect zal leiden. Dit risico moet gewogen tegen de toegankelijkheid tot MRI diagnostiek voor
patiënten (zie hieronder).
 
Dat er lokaal artefacten optreden in de MRI beeldvorming bij patiënten met stents is bekend. Dit kan soms
leiden tot verminderde diagnostische waarde. De gevolgen hiervan zijn in de meeste gevallen beperkt of niet
redelijkerwijs te voorkomen door beleid.
 
Internationaal wordt als uitgangspunt gehanteerd in het screeningsbeleid dat bekend moet zijn of er
scanrestricties bestaan voor implantaten, alvorens een MRI-onderzoek uit te voeren. In geval van een of
meerdere vasculaire stents betekent dit strikt genomen dat op individueel niveau de specificaties van die
stents uitgezocht moeten worden. Patiënten die een actief implantaat, zoals een pacemaker, geïmplanteerd
hebben gekregen, hebben vrijwel altijd specifieke informatie over hun implantaat. Dit is niet het geval voor
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passieve implantaten zoals vasculaire stents. In de praktijk blijkt dat patiënten met stents, en de arts die het
MRI-onderzoek aanvraagt, in veruit de meeste gevallen niet exact kunnen duiden welk type stent zij bij zich
dragen. Van recent geïmplanteerde stents is deze registratie wel beter geworden in het patiëntdossier, maar
alleen direct beschikbaar in de instelling van implantatie, en voor deze passieve implantaten krijgen patiënten
geen implantatiekaart. Goede registratie in hoeverre stents overlappend zijn geplaatst is er ook heden ten
dage niet. Evenzo zal de patiënt niet kunnen aangeven wat de lengte van de stent is, en of er meerdere
(deels overlappende) stents zijn geplaatst, terwijl dit laatste een veelvoorkomende situatie is. Verder is het
niet goed mogelijk de specifieke stents met hoger risico op opwarming efficiënt te kunnen screenen op een
manier die goed implementeerbaar is.
 
Het huidige screeningsbeleid in Nederlandse zorginstellingen verschilt sterk. Een deel van de instellingen
screent specifiek op (vasculaire) stents, een ander deel niet, en weer anderen alleen specifiek op stents op
bepaalde locaties. Zou er beleid gevoerd worden waarbij voor elke vasculaire stent de MR voorwaarden van
de fabrikant in principe leidend zouden zijn, dan heeft dat vergaande consequenties. Er zijn zo’n 350
verschillende types stents (zie tabel 6). In geval van actieve screening zal van elke vasculaire stent de
aanvragend arts het stent type moeten achterhalen. Van het type stent zullen de MR-voorwaardelijke
voorschriften van de fabrikant moeten worden opgezocht. Als het aangevraagde MRI-onderzoek buiten de
MR voorwaarden van het stent type valt, dan moet een arts (radioloog met aanvragend arts) beslissen om het
MRI-onderzoek alsnog wel of niet kan worden uit gevoerd, hierbij alle belangen afwegend. Als het protocol
dusdanige uitwerking heeft dat in de meeste gevallen de aanvrager of radioloog toch akkoord geeft om
buiten de aanbevelingen van een richtlijn te scannen, dan bestaat het risico dat de aandacht voor MR contra-
indicaties met bekend grote complicaties afneemt. Dit alles zou een significante tijdsbesteding van vooral
aanvragend artsen vragen om te achterhalen welk type stent de patiënt heeft, zeker als de stent in een
andere zorginstelling is geïmplanteerd, en ook tijdsbesteding binnen de afdeling Radiologie en Nucleaire
Geneeskunde om de MRI voorwaarden per patiënt uit te zoeken, en tijd om in geval het MR onderzoek de
MR voorwaarden overtreden te besluiten het MRI-onderzoek wel of niet door te laten gaan. Deze screening
leidt mogelijk tot uitstel van het MRI-onderzoek, en er ontstaat een extra belemmering ontstaat om een MRI-
onderzoek aan te vragen. Dit zou leiden tot schade door gemiste op MRI gebaseerde diagnoses. Daarnaast
leiden de SAR voorwaarden van de fabrikant tot een langere duur van het MR onderzoek, met mogelijk
suboptimale beeldkwaliteit.
 
In de gevonden internationale aanbevelingen of expertgroep statements worden qua SAR alleen voor
coronair- en carotisstents aanbevelingen gedaan voor beperking van de ‘whole body’ SAR limiet tot 2 W/kg.
Het nadeel van deze beperking is dat een groot deel van deze groep patiënten relatief korte stents heeft,
waarbij het opwarmingsrisico klein is, maar de aanbeveling wel de beeldkwaliteit van het MRI-onderzoek
negatief beïnvloedt.
 
Het feit dat er geen enkele melding van klinische complicaties in de wetenschappelijke literatuur beschreven
staat terwijl in de Nederlandse situatie bekend is dat de screening op vasculaire stents in de praktijk verre van
volledig is, en dat er ook geen eenduidige meldingen in de incidentdatabases gevonden zijn, maakt de kans
dat er klinisch relevante patiëntschade optreedt als gevolg van RF opwarming erg klein. Alles afwegend vindt
de werkgroep screening op stents, en de daaraan gekoppelde SAR beperkingen, onvoldoende
gerechtvaardigd om risico’s, met name de ex vivo gemeten temperatuurstijgingen die zouden kunnen leiden
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tot weefselschade, verder te verkleinen. Hierbij is meegewogen dat screening mogelijk lijdt tot suboptimale
MRI diagnostiek staat door verminderde beeldkwaliteit, langere onderzoeksduur vanwege SAR beperking, en
verminderde toegang. Dit leidt tot onderstaande aanbeveling 4.
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en evt. hun verzorgers)
Het is belangrijk dat een patiënt geen onnodige risico’s loopt bij het ondergaan van een MRI-onderzoek.
Anderzijds is het ook onwenselijk dat, als gevolg van beleid om risico’s in te perken, voor een grote groep
patiënten de wachttijden langer zijn vanwege screening of dat de scantijd en scankwaliteit negatief beïnvloed
worden door beperkingen op de scan parameters.
Als er wel reële risico’s of ernstige mogelijke gevolgen te verwachten zijn dan is het belangrijk dat patiënten
en hun naasten hierover geïnformeerd worden en samen met de betrokken zorgverlener een weloverwogen
beslissing kunnen maken. Echter, daar hoort ook bij, in lijn met andere modaliteiten en behandelingen in het
ziekenhuis, dat zeer weinig voorkomende of in omvang beperkte gevolgen in deze informatieverschaffing niet
worden meegenomen omdat dit niet in verhouding staat tot deze risico’s. Naar idee van de werkgroep is het
betreffende risico in deze zo klein (Regionaal Tuchtcollege 2021).
 
Kosten (middelenbeslag)
Met deze richtlijn wordt beoogd het screeningsbeleid te vereenvoudigen, wat zal leiden tot een beperking
van de personele inzet tijdens de voorbereiding van MRI-onderzoeken bij patiënten met vasculaire stents.
Door vast te stellen dat een wachttijd of SAR beperking niet meer nodig is, vervalt immers de noodzaak om
op individueel niveau uit te zoeken welk type stent dat een patiënt geïmplanteerd heeft gekregen, en wat
daarvoor de specifieke voorwaarden zijn.
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie
De richtlijn beoogt een basis te zijn voor vereenvoudiging en een uniformering van het MRI veiligheidsbeleid
in Nederlandse ziekenhuizen voor wat betreft het scannen van patiënten met vasculaire stents. Hiermee wordt
de toegankelijkheid van een belangrijke, diagnostische modaliteit vergroot. Immers, in de huidige praktijk
onthouden sommige ziekenhuizen patiënten een MRI-onderzoek in de eerste weken na implantatie van een
stent, terwijl in andere huizen patiënten met eenzelfde stent een MRI-onderzoek aangeboden krijgen met al
dan niet een beperking van de gebruikte SAR. Men zou hier als bezwaar tegenin kunnen brengen dat
internationaal gezien het algemene uitgangspunt is dat de door de stentfabrikant afgegeven MR
veiligheidsclassificatie van de stent met eventuele voorwaarden bekend moet zijn, alvorens het MRI-
onderzoek uit te voeren. Strikte toepassing van dit uitgangspunt zou de toegang voor patiënten met een
vasculaire stent tot MRI-onderzoeken sterk beperken. Uit de enquête blijkt dat veel ziekenhuizen hier
momenteel niet zo strikt mee omgaan en de werkgroep acht dit ook gerechtvaardigd in het licht van de
wetenschappelijke literatuur en de beschreven overwegingen.
 
Aanbeveling 1
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies
Alle huidige vasculaire stent zijn MR voorwaardelijk, en er zijn geen MR onveilige stents in de markt
gevonden, of stents die in het recente verleden zijn geïmplanteerd. Twee procent van alle stent types (welke
voor 2011 op de markt zijn gebracht en gepubliceerd in Magresource) hebben geen MR
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veiligheidsclassificatie. De werkgroep acht het onwaarschijnlijk dat er in de toekomst nog MR onveilige
vasculaire stent op de markt worden gebracht.
 
Aanbeveling 2
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventie
Een groot deel van de vasculaire stents is gefabriceerd van niet-ferromagnetische materialen. Echter een deel
van de stents is gemaakt van zwak-ferromagnetische materialen. Voor 2016 is een deel van deze vasculaire
stents MR gekwalificeerd met de voorwaarde van een wachttijd van zo’n 6 weken na implantatie voordat MRI
kan plaatsvinden. Uit de enquête blijkt dat sommige ziekenhuizen in Nederland wachttijden hanteren voor het
ondergaan van een MRI-onderzoek kort na implantatie van een stent.
In de literatuur tekent zich een steeds duidelijker beeld af dat deze wachttijd aanvankelijk uit voorzorg werd
geïntroduceerd voor zwak-ferromagnetische stents. Uit steeds meer studies blijkt dat het ondergaan van een
MRI-onderzoek kort na implantatie niet leidt tot een toename van het aantal adverse events (met name stent
dislocaties) en dit is vertaald naar internationale adviezen in richtlijnen, waarin wordt beschreven dat een
wachttijd geen bijdrage levert aan de veiligheid van een MRI-onderzoek. Hoewel de onderbouwing hiervoor
sterker is voor 1,5 T dan voor 3 T, en er in sommige richtlijnen geadviseerd wordt een individuele risico-
afweging te maken voor een onderzoek bij 3 T, komt de werkgroep tot de afweging dat voor beide
veldsterktes een wachttijd niet nodig is. Hierin is meegewogen dat: een aanmerkelijk deel van de
Nederlandse ziekenhuizen niet screent op stents; er geen relevante incidentmeldingen gevonden zijn; bij
stents op de markt gebracht na 2016 worden door de stentfabrikanten geen voorwaarden meer gesteld voor
wachttijd na implantatie, ook niet bij stents van zwak-ferromagnetische materialen; en dat hoewel de
aantrekkings- en torsiekrachten op zwak-ferromagnetische stents bij 3 T hoger zullen zijn dan bij 1,5 T, deze
in beide gevallen onvoldoende groot zullen zijn om te kunnen leiden tot dislocatie van deugdelijk geplaatste
stents.
 
Aanbeveling 3
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventie
Niet alle stents zijn voor 3 T door de stentfabrikant als MR voorwaardelijk geclassificeerd; een deel is alleen
voor 1,5 T geclassificeerd. Dit betreft deels oude MR veiligheidsclassificaties, en deels conservatieve
classificaties door stentfabrikanten. De kans op dislocatie bij 3 T wordt verwaarloosbaar geacht, zie
aanbeveling 2. De RF-geïnduceerde opwarming zal bij 3 T in z’n algemeenheid niet groter zijn dan bij 1,5 T
bij gelijke SAR niveaus, eerder is er kans op minder opwarming. Echter, bij eenzelfde pulssequentie zal het
SAR niveau bij 3 T wel hoger liggen dan bij 1,5 T.
 
Aanbeveling 4
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventie
Het is ex vivo aangetoond dat metalen implantaten met een lengte in de orde van 6-15 cm opwarmen tijdens
een MRI-onderzoek als gevolg van de blootstelling aan RF velden. Uit de literatuur blijkt dat stents van 5 cm
of korter een beperktere opwarming laten zien. Veel stenttypes zijn MR voorwaardelijk gekwalificeerd door
de stentfabrikant met een beperking van het SAR niveau. Deze MR classificatie is echter conservatief en
beperkt de SAR meer dan nodig, omdat deze is gebaseerd op ex vivo temperatuurmetingen in een fantoom
zonder weefselperfusie, en zonder de bloeddoorstroming door de stent in ogenschouw te nemen.
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Bij vasculaire stents acht de werkgroep de aldaar aanwezig bloeddoorstroming zodanig dat SAR beperkingen
niet noodzakelijk zijn. Enerzijds voor een optimale onderbouwing van deze minder conservatieve SAR
aanbeveling voor alle stents is er sprake van een kennislacune. Anderzijds, incidenten van klinische schade
door RF geïnduceerde opwarming van stents zijn niet gevonden in de literatuur en incidentdatabases. In
geval van langere stents in vaten waarbij de doorbloeding gestremd is, is het verwachte klinisch effect van
een eventuele opwarming klein. Deze kans op schade weegt niet op tegen de extra arbeid om in elke
individuele patiënt het vasculaire stent type uit te zoeken om te kunnen scannen binnen de MR voorwaarden
gesteld door de stentfabrikant. Veelal is stent type informatie niet beschikbaar, en screening daarop zou
leiden tot beperking van toegang tot MRI voor een grote groep patiënten; iets wat zeker tot schade leidt
door de beperking in diagnose vorming. Alle patiënten scannen middels de meest conservatieve SAR
limieten leidt tot verminderde beeldkwaliteit en langere onderzoeksduren en is daarom onwenselijk. Het
gebruik van RF zendspoelen anders dan de ‘body’ of hoofd RF zendspoel is in Nederland beperkt, en valt
buiten deze richtlijn.

Onderbouwing

Achtergrond

Vasculaire stents en vasculaire grafts (hier stents genoemd) zijn typen implantaten die veelal worden ingezet
na reparatie van stenose, om een bloedvat open te houden. Bij screening voor MRI wordt vaak rekening
gehouden met stents, omdat deze metaal kunnen bevatten en daarmee potentieel een risico vormen op
letsel bij de patiënt.
Er is een groot aanbod aan verschillende typen en modellen stents. In veel gevallen stelt de fabrikant per
model condities waaronder een patiënt een MRI-onderzoek mag ondergaan. Deze condities lopen uiteen en
zijn vaak conservatief opgesteld. Screening waarbij de specifieke MR voorwaarden van de fabrikant per
patiënt per MRI-onderzoek moeten worden uitgezocht leidt tot veel werk en verhoogt de drempel voor een
MRI-onderzoek. Daarnaast blijkt het met enige regelmaat onmogelijk te achterhalen welk type stent of graft
is geïmplanteerd. Het betreft een grote groep patiënten die een vasculaire stent geïmplanteerd heeft en die
op enig moment wordt doorverwezen voor een MRI-onderzoek. Een grove schatting hiervoor is dat dit gaat
om zo’n 2% van de patiënten, wat een enorme inspanning zou vragen gegeven de miljoen MRI-onderzoeken
die in Nederland jaarlijks vervaardigd worden (RIVM 2021).
 
Het is de vraag of de daadwerkelijke risico’s een (intensief) screeningsbeleid rechtvaardigen. Er blijkt ook een
grote variatie tussen ziekenhuizen welk beleid wordt gevoerd, en is er onduidelijkheid wat de beste aanpak is.
Daarom is een richtlijn over het afnemen van MRI-scans bij patiënten met (mogelijk) vasculaire stent gewenst.
 
Door middel van een literatuurreview en een analyse van verschillende incidentendatabases is een inschatting
gemaakt op de risico’s bij het afnemen van een MRI-onderzoek bij patiënten met een stent. Om inzage te
krijgen in de huidige stand van zaken is een enquête uitgezet onder Nederlandse ziekenhuizen met een MRI-
scanner. Daarnaast is een implantatendatabase geraadpleegd welke scancondities door de fabrikanten
worden opgelegd. Op basis van bovenstaande zijn alle risico’s van een MRI-onderzoek bij patiënten met
stents in kaart gebracht en in hoofdklassen ingedeeld. Er wordt afgesloten met overwegingen en
aanbevelingen.

Conclusies
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Very low
GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of MRI on adverse events when compared
with no MRI in patients with vascular stents.
 
Sources: Kramer 2000, Patel 2006, Schroeder 2000, Syed 2006

 

Very low
GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of early MRI on adverse events when
compared with late MRI in patients with vascular stents.
 
Sources: Kaya 2009

 

Very low
GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of 3T MRI on adverse events when
compared with 1.5T MRI in patients with vascular stents.
 
Sources: Nijveldt 2008

Samenvatting literatuur

Description of studies

1. 1.5T MRI vs no MRI

Kramer (2000) used a prospective cohort to investigate the safety of performing an MRI after myocardial
infarction (MI). Stented patients presenting at the hospital were included and compared with a group of
stented patients enrolled at the same institution in the Stent PAM1 (Primary Angioplasty in Acute MI) study.
No exclusion criteria were mentioned. In total, 13 patients were included in the intervention (MRI) group (50 ±
13 years, 1 female). Type of stents implanted in included patients were: Multi-link ACS (Guidant, n=8), Crown
(Cordis/Johnson & Johnson, n=2), GFX (Arterial Vascular Engineering [AVE], n=2), and Nirvana (Boston
Scientific Scimed, n=1). 17 patients were included in the control (no MRI) group (57 ± 9 years, 7 females), all
with heparin-coated stents. Stent placement was comparable between groups. Groups were somewhat
comparable at baseline. The MRI was performed with a 1.5T MRI at day 3 ± 1 after stent placement , with
maximum whole body SAR levels of 0.2 W/kg. Length of follow up was 6 months. Outcome of interest were
adverse events.
 
Patel (2006) performed a retrospective study to investigate safety of cardiac magnetic resonance (CMR)
imaging performed early after coronary stent implantation in patients with acute myocardial infarction (AMI),
at Duke University Medical Center in the USA. Patients were included in the intervention (1.5T MRI) group if
they had an AMI and were referred for cardiac MR imaging, had undergone coronary stent implantation
within the previous 14 days, had ST segment-elevation myocardial infarction or had non–ST segment-elevation
myocardial infarction. Patients were included in the control group (no MRI) if they had AMI and underwent
stent implantation but did not undergo CMR. Matching of intervention and control patients occurred by age,
sex, MI type, diabetes, and the extent of de coronary artery disease. In total, 66 patients were included in the
intervention (MRI) group (median age 56; 17 female), and 124 patients were included in the control (no MRI)
group (median age 58; 29 female). Length of follow up was 30 days (no loss to follow up), and 6 months (n=34
loss to follow up). Included stent types were Cypher (Cordis, n=33), Express (Boston Scientific, n=19), S7
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(Medtronic, n=19), S660 (Medtronic, n=7), Driver (Medtronic, n=6), Taxus (Boston Scientific, n=5), other three
types (n=8). Outcome measure of interest was adverse events (death, non-fatal MI, revascularization).
 
Schroeder (2000) performed a prospective study to study whether exposure to cardiac MRI of patients with
implanted intracoronary stents is associated with increased risk of stent-thrombosis, stent-restenosis, or other
cardiovascular complications, in Aarhus University Hospital in Denmark from 1995 to 1997. Patients were
included if they were ≤75 years old and admitted with a first-time diagnosis of AMI. Patients were excluded
from the intervention (1.5T MRI) group and submitted to the control (no MRI) group if they were reluctant to
participate, had claustrophobia, increased body mass, or for other practical reasons. MRI was performed on
average 5.5 months after stent placement; a subgroup of MRI within 1 months was defined (n=13). Implanted
stent types were: Palmaz-Schatz (Johnson & Johnson Interventional Systems, n=40), Micro (Medtronic, n=10),
Freedom (Boston Scientific Corporation, n=8), NIR (Boston Scientific Corporation, n=8), Crossflex (Cordis,
n=5) and Multilink (Guidant, n=2). Length of follow up was 21 ± 5 months. Outcomes of interest were stent-
thrombosis and stent-restenosis (in juxtaposition).
 
Syed (2006) studied the long-term safety of CMR imaging at 1.5T performed shortly after coronary stent
implantation, in a hospital in the USA from august 2002 to February 2004. Patients with acute STEMI,
undergoing primary coronary intervention with bare-metal stent implantation were included (length 18 ± 7
mm, 86% of 316L stainless steel), if they had chest pain for shorter than 12 hours. Patients were excluded if
they were too unstable to undergo CMR, or if they had any of the standard MRI contraindications. In total, 51
patients were included in the intervention (MRI in the first few days after implantation) group (63.1 ± 12.9, 8
female), and 68 patients were included in the control (no MRI) group (68.1 ± 13.6, 23 female). Stent positions,
length and diameters were similar between groups. Follow up occurred at 30 days and at 6 months. Outcome
of interest were MACE (death, reinfarction, acute coronary syndrome, heart failure, stent thrombosis, in-stent
restenosis).
 

2. Early versus late MRI

Kaya (2009) performed a prospective cohort study to study the early and late effects of 1.5T MRI on stent
thrombosis and major adverse coronary events after coronary artery stent (CAS) implantation, at the Gazi
University Medical Facility in Turkey, from 1998 until 2005. Patients were included if they underwent CAS
implantation and MRI scanning. Patients were excluded if they had an impaired left ventricular function on
echocardiogram (ejection fraction <0.30), unstable coronary artery disease, and any of the standard MRI
contraindications. Early MRI was defined as an MRI within 8 weeks after CAS implantation, and late MRI was
defined as an MRI after 8 weeks after CAS implantation. In total, 17 patients were included in the intervention
(early MRI) group (61 ± 8 years, 3 females) and 26 were included in the control (late MRI) group (64 ± 11
years, 12 females). Stent lengths were comparable between groups (early MRI 15 ± 4 mm ; late MRI 15 ± 5
mm). Outcome of interest were major adverse cardiac events (MACE).
 

3. 1.5T MRI vs 3T MRI

Nijveldt (2008) performed a prospective study to compare safety of 3T MRI with safety of a 1.5T MRI in
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patients with coronary vascular stents in the Netherlands. Patients were included if they were admitted with a
first ST-elevation acute MI, according to standard electro-cardiographic and enzymatic criteria, and had
undergone successful primary PCI with stent implantation. Patients were excluded if they had cardiographic
evidence of reinfarction, haemodynamic or other clinical instability or (relative) contra-indications for CMR. In
total, 25 patients were included (55 ± 9, 4 female), which accounted for 18 MRIs in the intervention group (3T
MRI; 1x Multi-Link Vision n=12, 2x Multi-Link Vision n=1, 1x Driver n=3, 1x Diver/2x TAXUS Liberte n=2; mean
number of stents per patient 1.3 ± 0.7 mm), and n=18 MRIs in the control group (1.5T MRI; 1x Prokinetic n=4,
2x Prokinetic n=1, 1x Lekton Motion n=4, 2x Lekton Motion n=1, 1x Lekton motion/ 2x Multi-Link Vision n=1,
1x AVE n=2, 1x Multi-Link Vision n=1, Multi-Link Zeta n=2, 1x CYPHER n=2; mean number of stents per
patient: 1.2 ± 0.5 mm). Duration of follow up was 30 days. Outcome of interest were adverse events and
image quality.
 
Results

1. 1.5T MRI vs no MRI

Four studies reported on the comparison between 1.5T MRI and no MRI in patients with vascular stents
(Kramer 2000, Patel 2006, Schroeder 2000, Syed 2006). Overall, more adverse events were observed when
not performing an MRI compared to performing a 1.5T MRI in patients with vascular implants, although
percentage wise, the difference was very small (Table 1). Kramer (2000) reported 3 repeat catheterizations in
the 1.5T MRI group, one because of in-stent restenosis (AVE stent) and two because of widely patent stents
(Both Multi-Link). In the control group (no MRI) 5 repeat catheterizations were reported, due to widely patent
stents in 2 patients, and three patients required repeat angioplasty within the stent, two for reinfarction and
one for in-stent restenosis (type of stent unknown). Syed (2006) and Patel (2006) did not report results
separately for types of stents.
 
Table 1. Overview of number of patients included and number of events comparing 1.5T MRI and no MRI
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Adverse events MRI No MRI

Events Total Events Total

Repeat catheterization Total: 3 (23%) 13 5 (29%) 17

Kramer (2000) 3* 13 5 ** 17

In-stent restenosis Total: 5 (6%) 87 8 (7%) 109

Kramer (2000) 1 ** 13 1 ** 17

Schroeder
(2000)

3 23 6 24

Syed (2006) 1 51 1 68

Stent thrombosis Total: 1 (1%) 74 2 (2%) 92

Schroeder
(2000)

1 23 1 24

Syed (2006) 0 51 1 68

Death Total: 1 (1%) 130 6 (3%) 209

Kramer (2000) 0 13 2 17

Patel (2006) 0 66 2 124

Syed (2006) 1 51 2 68

Acute coronary syndrome Total: 0 (0%) 51 6 (9%) 68

Syed (2006) 0 51 6 68

Heart failure Total: 0 (0%) 51 1 (2%) 68

Syed (2006) 0 51 1 68

Reinfarction Total: 0 (0%) 64 4 (5%) 85

Kramer (2000) 0 13 2 ** 17

Syed (2006) 0 51 2 68

Stent-restenosis in
juxtaposition

Total: 4 (17%) 23 2 (8%) 24

Schroeder
(2000)

4 23 2 24

Revascularization Total: 1 (2%) 66 5 (4%) 124

Patel (2006) 1 66 5 124

Non-fatal myocardial
infarction

Total: 0 (0%) 66 2 (2%) 124

Patel (2006) 0 66 2 124

TOTAL COMBINED  17 (11%) 153 36 (15%) 233

* In the study by Kramer et al. three patients in the MRI group underwent repeat catherization, for in-stent restenosis (n=1), for stenting of a stenosis

at a different site not previously treated (n=1), and in one case the stent proved widely patent.

** In the study by Kramer et al. five patients in the control group required repeat catherization. Two patients had widely patent stents, three patients

required repeat angioplasty (in-stent restenosis: n=1; reinfarction: n=2).
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2. Early versus late MRI

One study reported on the comparison of adverse events when performing an early MRI (within 8 weeks after
implantation) compared with a late MRI (more than 8 weeks after implantation) (Kaya 2009). Overall, relatively
more adverse events were observed in the early MRI group (Table 2). Results are not reported separately for
types of stents.
 
Table 2. Overview of number of patients included and number of events comparing early MRI and late MRI
(Kaya, 2009).

Adverse events Early MRI Late MRI

 N=17 N=26

Late stent thrombosis 1 (6%) NR

In-stent restenosis 2 (12%) 3 (12%)

De-nova lesion 4 (24%) 2 (8%)

Non-cardiac events not reported 2 (8%)

Death 0 (0%) 2 (8%)

 

3. 1.5T MRI vs 3T MRI

One study reported on the comparison between 3T MRI and 1.5T MRI (Nijveldt, 2008). Overall, more
artefacts were observed when using 3T MRI compared to use of the 1.5T MRI (Table 3). Results are not
reported separately for types of stents.
 
Table 3. Overview of number of patients included and number of events comparing 3T MRI and 1.5T MRI
(Nijveldt, 2008).

Adverse events 3T MRI 1.5T MRI

 N=18 N=18

Clinical Events within 30 days 0 (0%) 0 (0%)

Visibility of the stent 9 (50%) 11 (61%)

Through-plane flow artifacts 14 (78%) 0 (0%)

Severe image distortion 8 (44%) 0 (0%)

 
Seven observational, non-comparative studies were described despite not adhering to our comparison of our
PICO. Summary of the evidence found in those studies can be found in table 4.
 
Table 4. Overview of results of evidence found in non-comparative observational studies.

Author,
year

Methods N
 

MRI Results
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Curtis, 2013 Patients in a trial
with an AMI within
16 days prior to
the CMR
examination and
MRI within 16 days
after stent
placement

211 patients
 
258 coronary
stents placed by
PCI
 
Mean stent width:
3.2 ± 0.54 mm
Mean stent length:
17.5 ± 5.3 mm
 
Mean time from
implantation to
MRI: 6.5 ± 4 days

1.5T MRI
 
short and long axis cine
steady state free-
precession imaging
(SSFP) and T1-weighted,
delayed enhanced (DE)
MRI

MACE: n=2 (ischemic stroke
and heart failure both n=1)
 
Moderate adverse events:
n=2 (pain and elevated
cardiac enzymes both n=1)

Duerinckx,
1998

Prospective study,
including patients
undergoing
coronary MR
angiography

16 patients
27 coronary stents
 
4.0-mm-diameter
Palmaz-Schatz
stent(s) (Johnson &
Johnson, Warren,
NJ).

1.5T MRI
 
82 ± 25 days after
implantation

Angina (requiring coronary
angiography) after 15 days,
due to stenosis: n=1
 
No complications
 
Artifacts: n=26 (96%) (one
stent was not found because
placement of the stent was
unknown)

Engellau,
2000

Ex vivo and in vivo
experiments

24 patients (10 for
artifacts, 14 for
velocity mapping)
 
bifurcated
polyester-covered
nitinol stent-graft
for the abdominal
aorta with platinum
markers (Vanguard,
Boston Scientific,
Oakland, NJ).
Whole body SAR
up to 1.7 W/kg for
35 min.

1.5T MR system Ex vivo heating to 1.1°C but
no measurable temperature
difference (≤ 0.2°C) to
surrounding saline bath. No
ferromagnetism was
detected.
Artifacts: Minor artifacts,
consisting of thin, dark,
indistinct ridges apparently
indenting the inner lumen
corresponding to the stent
filaments.
Velocity mapping:
No differences in mean flow
before and after stent
placement. Aortic flow did
improve.
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Gerber,
2003

All patients with
CAS placement
were included

111 patients
 
Coronary stents
Median stents per
patients: 2 (range
1-6)

128 MRIs 1.5T
 
MRI <8 weeks after
implantation
Mean: 21 ± 17 days
 

Adverse events:
Stent thrombosis: n=0
 
Non cardiac death: n=4
Revascularization: n=3

Hiramoto,
2007

All patients
(n=550) with stents
were
retrospectively
reviewed, only the
ones undergoing
(unadvised) MRI
were included
(n=22).

17 patients (with
consent), of which:
n=11
 
stainless-steel
Zenith bifurcated
abdominal aorta
stent grafts, and
n=6 custom-made
uni-iliac stent
grafts
All in which
patients were
specifically
instructed not to
undergo MRI

20 MRIs, 1.5T or less
 
 
Mean days after
implantation: 669 days
(range, 3-2179 days)
 
 
 

CT scans showed: no change
in the structure, position, or
function of the stent graft
and no increase in the
diameter of the aneurysm in
any patient.
 
No patient experienced any
symptoms of abdominal or
back pain during or after the
MRI.
 
Editorial: these stents are
currently considered MR
conditional at 1.5 and 3T

Jehl, 2009 Prospective
registry, including
all patients with
AMI (acute
myocardial
infarction).

72 patients
 
Mean number of
coronary stents per
patient: 1.375
Average stent
diameter: 3.2 mm
Summed length of
stents per patient:
22.4 mm

3T MRI
Number of MRIs not
reported
<14 days after
implantation
 
 

Death: n=0
MI: n=0
Stable angina: n=4, of which
n=2 has in-stent restenosis
and n=2 had widely patent
stents and lesions
 
In stent-restenosis found
during repeated
programmed cardiac
catheterization for control of
treatment: n=2 (of the n=5
controls)
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Porto, 2005 Prospective cohort 49 patients
 
Mean number of
coronary stents per
patient: 2.2 ± 1.1
Average stent
length per patient:
38 ± 20 mm

1.5T MRI
Number of MRIs not
reported
 
1 – 3 days after complex
contemporary
percutaneous coronary
intervention (PCI),
including
drug-eluting stent (DES)
implantation.
 
 

No acute stent thrombosis
(<48 hours) occurred.
 
No serious adverse events
were reported during MRI
examination
 
Major adverse cardiac event:
n=2 (4%) (non-DES group)
 
No stent thrombosis
 
Restenosis: n=1 (incl.
revascularization and
coronary bypass surgery)
 
Unstable angina: n=1 (incl.
repeat revascularization)

 
Level of evidence of the literature

1. 1.5T MRI vs no MRI

The level of evidence strictly fulfilling the PICO regarding the outcome measure adverse events started at
Low because of the observational design and was downgraded by 1 level to Very Low because of number of
included patients (imprecision).
 

2. Early MRI vs late MRI

The level of evidence strictly fulfilling the PICO regarding the outcome measure adverse events started at
Low because of the observational design and was downgraded by 1 level to Very Low because of number of
included patients (imprecision).
 

3. 1.5T MRI vs 3T MRI

The level of evidence strictly fulfilling the PICO regarding the outcome measure adverse events started at
Low because of the observational design and was downgraded by 1 level to Very Low because of number of
included patients (imprecision).

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question: What is the chance of
negative events in patients with vascular stents undergoing an MRI?
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P: Patients with vascular stent/graft.
I: MRI investigation.
C: No MRI investigation, adapted MRI investigation.
O: Negative effects: harmful effects on the patient because of interactions between the vascular stent/graft
and the MRI scanner generated magnetic fields and radiofrequent waves.
 
Relevant outcome measures
The guideline development group considered negative effects as a critical outcome measure for decision
making.
 
The working group defined the GRADE-standard limit of 25% difference for dichotomous outcomes (RR < 0.8
or > 1.25), and 10% for continuous outcomes as a minimal clinically (patient) important difference.
 
Search and select (Methods)
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms
from 1-1-1980 until 29-6-2022. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The
systematic literature search resulted in 1167 hits. Studies were selected based on the following criteria
reporting on vascular stents/grafts, MRI and adverse effects. Furthermore, we included non-comparative
studies if they had a size of n=10 or larger and reported on adverse events in patients with vascular stents
undergoing MRI scanning. Six non-comparative studies were included. We excluded ex vivo and non-human
studies but included those in the considerations of this Guideline. Guidelines were also selected, and an
overview is presented in the considerations of this guideline (“overwegingen”). 52 studies were initially
selected based on title and abstract screening. After reading the full text, 46 studies were excluded (see the
table with reasons for exclusion under the tab Methods), and 6 comparative studies were included.
 
Results
Six comparative studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and
results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of
bias tables. Seven non-comparative studies were included.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 08-04-2024
Laatst geautoriseerd : 08-04-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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MRI bij gehoorimplantaat

Uitgangsvraag

Wat zou het algemene beleid moeten zijn bij patiënten met een gehoorimplantaat die een MRI moeten
ondergaan?

Aanbeveling

Algemene aanbevelingen voor gehoorimplantaten

Hanteer de door de fabrikant gestelde MR voorwaarden.
Bij een roterende magneet: informeer patiënt dat het MRI-onderzoek (vrijwel) pijnloos zal zijn, en de
kans op complicaties klein.
Als een drukverband nodig is (zie tabel 4): volg de lokale procedure waarin de taken,
verantwoordelijkheden en training van het betrokken personeel beschreven zijn (zie additionele
overwegingen).
In het zeldzame geval dat de magneet verwijderd moet worden voorafgaand aan het MRI-onderzoek
(en alternatieve beeldvorming niet mogelijk is): verwijs de patient naar het centrum van implantatie.
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met het centrum van implantatie.

Aanbevelingen voor specifieke implantaten
Cochleair implantaten (CI)

Bij een CI dat zonder bandage gescand mag worden (subcategorie A in tabel 4): plan de afspraak in op
1,5 T of 3 T MRI, afhankelijk van de vraagstelling en voorwaarden van de CI fabrikant.
Bij een CI dat na aanbrengen van bandage en spalk de MRI in mag (subcategorie B in tabel 4): volg de
lokale procedure.

Instructie voor MRI-laboranten
LET OP: zodra het externe deel van het CI (de spraakprocessor) wordt verwijderd is de patiënt doof! De
patiënt heeft het recht zelf een schrijf- of gebarentolk mee te brengen.
Geef de volgende informatie aan patiënten met meedraaiende magneet, zonder bandage, voordat de
spraakprocessor is losgekoppeld.

Magneet kan omklappen tijdens de scan, de patiënt kan dit voelen (tik of klik)
De patiënt moet zo veel mogelijk met het hoofd in de midden van de tunnel blijven, en mag niet met
het hoofd bij de rand van de tunnel van de scanner komen. In de tunnel het hoofd niet meer dan 15
graden richting schouder (om de anterior-posterior-as) draaien. Deze beperking geldt niet voor
Advanced Bionics met roterende magneet.
Instructie om het hoofd stil te houden tijdens de scan.
De patiënt kan wat ruisen of piepen horen tijdens de scan.

Laat de patiënt de spraakprocessor afnemen; deze mag de scanruimte niet in.
 
Aandachtspunten vóór en tijdens het MRI-onderzoek:
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Controleer en volg de instructies van de fabrikant (zie tabel 4); let met name op de maximale
veldsterkte en een verlaagd SAR niveau.
Zorg dat de patiënt niet dicht bij de zijkant van de magneetopening van de MRI-scanner ligt.
Ondersteun zo mogelijk het hoofd zodat het midden op de patiënttafel ligt en niet meer dan
noodzakelijk beweegt. (Dit geldt niet voor de meedraaiende magneet van Advanced Bionics, wel voor
de meedraaiende magneet van Cochlear of MED-EL).
Indien bandage is aangebracht: volg de lokale procedure. De patiënt zal waarschijnlijk pijn ervaren in
de MRI door krachten op de geïmplanteerde magneet (en soms ook alleen al van het drukverband). De
lokale procedure beschrijft ook de communicatie met de patiënt.

Auditory Brainstem Implants (ABI)
Indien de patiënt een ABI heeft neem dan contact op met het centrum waar het implantaat geplaatst is. In het
geval de ABI een roterende magneet heeft kan de patiënt lokaal gescand worden met in acht name van de
voorwaarden van de leverancier. Verwijs een patiënt met een ABI met een vaste magneet (zie tabel 4 bij
overwegingen) naar het centrum van implantatie.
 
Beengeleidingsimplantaten
Bepaal het type beengeleidingsimplantaat van de patiënt:

Indien percutaan, d.w.z. een vaste schroef die de huid doorbreekt waar een externe processor op gezet
wordt: patiënt kan gescand worden zonder verdere voorwaarden op 1,5 T en 3 T.
Indien transcutaan, d.w.z. een onderhuids implantaat waar met een magneet een externe processor
opgezet wordt: achterhaal de leverancier en het model van het implantaat. Volg de gestelde
voorwaarden door de leverancier voor het scannen met MRI (tabel 4). Indien er een bandageprotocol
wordt voorgeschreven (Osia, Cochlear) volg dan de aanbevelingen gegeven bij cochleaire implantaten
met bandage. Het bestaan van een schriftelijke lokale procedure is een voorwaarde bij scannen met
bandage.

Actieve middenoor implantaten
Bepaal leverancier en het model van het implantaat. In het geval het type MR voorwaardelijk is volg dan de
voorwaarden van de leverancier. Voor de meest voorkomende implantaten zie tabel 4.
 
Passieve Middenoorimplantaten
Een MRI-onderzoek bij een patiënt met een passief middenoorimplantaat kan zonder beperkingen worden
uitgevoerd op een 1,5 T of 3 T MRI-scanner.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs
Er is één expert consensus artikel gevonden over het uitvoeren van een MRI bij patiënten met cochleaire
implantaten (zie tabel 3)
 
Tabel 3. Overzicht van gevonden guidelines, expert consensus articles, and consensus statements.
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Type of
document

Author, year Conclusion Level of
evidence

Technical
efficacy stage

Expert
consensus

Jabehdar
2020

1) With regards to screening, although currently
marketed cochlear implants are MR
Conditional, some of the older ones are MR
Unsafe.
2) All currently marketed MR Conditional
cochlear implants except the SYNCHRONY
MED-EL system need removal of the internal
magnet if a 3T scan is needed.
3) All currently marketed MR Conditional
cochlear implants except the SYNCHRONY
MED-EL system need some variation of head
wrapping without removal of the internal
magnet at 1.5T.
4) The SYNCHRONY MED-EL cochlear implant
is MR Conditional for both 1.5T and 3T and
does not need head wrapping or internal
magnet removal.
5) Removal of the internal magnet of cochlear
implants can improve image quality and
visualization of immediately adjacent structures
(i.e., ipsilateral internal auditory canal).

5 5 

 
Er is in de systematische literatuursearch geen bewijs gevonden over de veiligheid van de MRI bij niet-actieve
gehoorimplantaten. In de overwegingen komen we wel terug op enkele wetenschappelijke publicaties.
 
In de literatuur zijn geen vergelijkende patiëntonderzoeken gevonden. Er is geen GRADE beoordeling
uitgevoerd omdat de resultaten niet gepoold konden worden. Over het algemeen zijn negatieve effecten van
een MRI-onderzoek lager bij patiënten met implantaten met een roterende magneet of zonder magneet.
Observationele studies worden verderop in de overwegingen besproken.
 
Voor dragers van implantaten geldt in het algemeen dat een gefundeerde afweging gemaakt moet worden
tussen het belang van goede diagnostiek en de risico's die gepaard gaan met het betreffende MRI-
onderzoek.
Het overzichtsartikel van Fierens (2021) presenteert de resultaten van gestructureerde zoekopdracht in
incidentdatabases (MAUDE) en studies gepubliceerd in wetenschappelijke literatuur door middel van
zoekopdrachten in Medline en Embase databases. Dit is samengevat in tabel 1 van deze richtlijnmodule. Op
basis van deze publicatie ontstaat inzicht welke incidenten voorgevallen zijn, en de frequentie daarvan. Een
beperking van deze informatie is dat de incidentie van het risico niet of nauwelijks in te schatten is, omdat
onbekend is hoeveel MRI-onderzoeken met een bepaald implantaat uitgevoerd zijn.

# ##

#     Evidence level 5: evidence from systematic reviews of descriptive and qualitative studies

##  Technical efficacy stage 5: improvements in patient care, e.g. leading to fewer complications or severe adverse reactions.
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In tabel 2 staan enkele observationele studies samengevat. Hierbij is wél bekend wat de aantallen MRI-
onderzoeken, patiënten en implantaten zijn, maar de orde-grootte van deze aantallen is te klein om hier
goed gefundeerde conclusies aan te kunnen verbinden. Behalve dat uit de meer recentere artikelen blijkt dat
de kans op dislocatie van de magneet sterk afhangt van het type implantaat. In grote lijn bevestigen deze
studies echter wel het beeld dat geschetst is door Fierens (2021) op basis van incidentdatabases.
 
De meest voorkomende incidenten zijn:

1. Pijn. Dit komt zonder twijfel het vaakst voor en maakt het ondergaan van een MRI-onderzoek belastend
voor de patiënt. In sommige gevallen was de pijn dermate ernstig dat het MRI-onderzoek voortijdig
gestopt werd. Op basis van de observationele studies van Fussel (2021), Tam (2020) en Rupp (2023) kan
de frequentie van voortijdige beëindiging op 1 à 2% ingeschat worden, terwijl andere publicaties een
hogere frequentie observeren, zoals Alberlar (2023) 26%, Pross (2018) 12%, Loth (2021) 37%.

2. Dislocatie van de magneet van het implantaat. Dit wordt het vaakst genoemd in de incidentdatabases
(Fierens: n=442, pijn n=147), en scoort ook het hoogste in de observationele studies (zie tabel 2). Van
de gerapporteerde implantaatstoringen betreft ca 90 – 95% een magneetdislocatie.

Samenvatting informatie implantaatfabrikanten
De informatie van fabrikanten is samengevat in tabel 4.
 
Tabel 4. Overzicht gehoorimplantaten met classificatie MRI veiligheid, door fabrikanten gestelde
voorwaarden.
Voor de meest actuele, volledige informatie en gedetailleerde instructies wordt verwezen naar de websites
van de fabrikanten. Inschatting van kans op pijn en magneetdislocatie door de werkgroep op basis van
literatuur.
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Samenvatting informatie uit incidentdatabases van implantaten
Voor deze module zijn de volgende incidentdatabases van implantaten doorzocht:

Het archief van Inspectie Gezondheidszorg (IGZ);
De database van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met veiligheidsmeldingen vanaf 15
december 2015;

The FDA MAUDE database is niet doorzocht voor deze module omdat in de literatuursamenvatting het artikel
van Fierens et al (2021) is meegenomen, welke een recent review uit deze incidentdatabase bevat. De
databases werden doorzocht zonder een beperking op de periode van eventuele meldingen tenzij anders
vermeld. Voor de precieze zoekverantwoording wordt verwezen naar de tabel ‘Zoekverantwoording
Databases van Recalls en Events’. De resultaten zijn:

Het archief van de IGZ bevatte geen relevante meldingen voor deze module.
De database van de IGJ bevatte geen relevante meldingen voor deze module.

Hierbij merken we op dat dislocatie in Nederland niet meldingsplichtig is. Er zijn dislocaties in Nederland
bekend, maar deze zijn niet gemeld bij IGZ of IGJ.
 
Risico's bij gehoorimplantaten
Omdat de risico's verschillend zijn voor de diverse soorten gehoorimplantaten worden deze per soort
besproken. Hierbij wordt dezelfde indeling in zes hoofdklassen aangehouden voor de diverse soorten
implantaten. Vervolgens worden –per soort implantaat– verdere overwegingen besproken.
In het algemeen kan voor gehoorimplantaten gesteld worden dat de risico's die verbonden zijn aan het MRI-
onderzoek niet afhankelijk zijn van het te scannen gebied omdat risico's vooral gerelateerd zijn aan interacties
met het statisch magneetveld en niet aan opwarming door het RF-veld van de MRI-scanner.
 
Risico's bij cochleair implantaten
Cochleair implantaten bestaan uit een intern deel en een extern deel, de geluidsprocessor. Het interne deel
bestaat uit een elektrode die in het slakkenhuis wordt geplaatst. Deze elektrode is door middel van een
ontvangstspoel, die onder de huid op de schedel wordt geïmplanteerd, via de externe zendspoel verbonden
met de externe geluidsprocessor. In het midden van de zend- en ontvangstspoel bevindt zich een magneet
die het mogelijk maakt de externe zendspoel magnetisch vast te klikken op de schedel ter plaatse van de

#
 inschatting kansen op basis van Hassepass 2014, Kim 2014, Young 2016, Todt 2018, Shew 2019, Tam 2020, Eerkens 2021, Rupp 2023,

Alberalar 2023.

## 
 Loth (2021) en Rupp (2023) rapporteren een incidentie van dislocatie bij de CI500 series van ca 30% op ca 100 procedures; aanzienlijk hoger

dan bij andere modellen CI. Tam (2020) rapporteert echter geen dislocaties op ruim 40 procedures met CI400/500.

* 3 T in aantal gevallen mogelijk na explantatie van de magneet, zie informatie fabrikant.

** 
CI22M zonder verwijderbare magneet is MR onveilig. CI22M met verwijderbare magneet is MR voorwaardelijk; hiermee is MRI-onderzoek

mogelijk op 1,5 T met bandage, zonder de magneet te verwijderen.

***  botdikte onder het implantaat moet minimaal 0,4 mm zijn, te bepalen op CT. Minimaal 6 maanden tussen implantatie en MRI-onderzoek.

**** toevoeging “3D” geeft aan dat het een roterende magneet betreft.
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interne ontvangstspoel, waardoor een betrouwbare signaaloverdracht van de spraakprocessor naar de
elektrode ontstaat.
 
Door deze opbouw is het gemakkelijk om de externe geluidsprocessor met zendspoel af te nemen
voorafgaand aan het MRI-onderzoek. De spraakprocessor is altijd MR-onveilig en moet altijd verwijderd
worden voordat de patiënt de scanruimte betreedt. Bij bespreking van de risico's wordt ervan uitgegaan dat
het externe deel verwijderd is, en worden alleen interacties van de MRI-scanner met het interne deel
beschouwd.
 
1. Risico op verplaatsing en rotatie van het implantaat door de aanwezigheid van het statische magneetveld
en de spatiële gradiënt van dit veld.
De interactie van het statisch magneetveld met de magneet van de ontvangstspoel vormt het grootste risico
voor een MRI-onderzoek bij een CI-drager. De kracht op de geïmplanteerde magneet is een aantrekkende
kracht bij de ingang van de MRI tunnel als gevolg van de spatiële gradiënt. Daarnaast is er een sterke
roterende kracht op de geïmplanteerde magneet omdat deze zich wil richten naar het statisch magneetveld
van de scanner. De beide magneetvelden staan (bij niet-roterende magneten, zie onderstaand) loodrecht op
elkaar; dit heeft een sterke roterende kracht tot gevolg. Afhankelijk van de constructie van de
geïmplanteerde magneet brengt dit kleine of juist relatief grote risico's met zich mee:

A. Als het implantaat zodanig is ontworpen dat de magneet ongehinderd kan roteren binnen het
implantaat, zal deze zich richten naar het magneetveld van de MRI. In dit geval speelt de
aantrekkingskracht tussen beide magneten nog wel een rol, maar hier zijn niet of nauwelijks risico's aan
verbonden. Dergelijke CI worden in Nederland sinds circa 2019 verkocht, en hierbij is geen bandage
noodzakelijk tijdens het MRI-onderzoek om rotatie van de magneet te voorkomen.

B. Van oudsher wordt de magneet in een siliconen houder in de ontvangstspoel geplaatst. Het veld van
deze magneet staat haaks op het veld van de MRI-scanner waardoor een sterke roterende kracht op de
magneet ontstaat. Zonder maatregelen komt de magneet hierdoor uit de siliconen houder, wat
bijzonder pijnlijk is voor de patiënt. Er is meestal een operatie nodig om dit te corrigeren. In de
literatuur wordt dit aangeduid met “dislocatie van de magneet”. Om het risico op dislocatie van de
magneet te verlagen schrijven CI-fabrikanten bij types CI zonder roterende magneet voor om een
bandage om het hoofd van de patiënt aan te brengen, waar bij sommige fabrikanten een specifiek
kunststof kaartje of kapje onder de bandage op de plek van de magneet geplaatst moet worden.
Omdat de kracht op de magneet hierdoor niet vermindert ervaart de patiënt het MRI-onderzoek vaak
als pijnlijk, en is de kans op dislocatie van de magneet nog steeds reëel (Fierens 2021, refs tabel 2),
afhankelijk van de magneetoriëntatie (tabel 4), en type CI (Eerkens 2021, Hassepass 2014, Kim 2014,
Young 2016, Todt 2018, Shew 2019, Rupp 2023, Alberalar 2023). Opvallend is dat Loth (2021) en Rupp
(2023) aanzienlijk hogere incidentie van dislocatie rapporteren bij de Cochlear CI500 series (ca 30% op
ca 100 procedures) vergeleken met andere types CI (ordegrootte 1%). Daartegenover staat dat Tam
(2020) geen dislocaties zag op ruim 40 procedures met CI400/500 series. Verder is er een kans dat de
magneet “omgepoold” of gedemagnetiseerd wordt (Fierens 2021, refs tabel 2). NB: in de literatuur
wordt bij “ompoling” geen onderscheid gemaakt tussen een fysieke rotatie van de magneet
(vergelijkbaar met dislocatie) of een wisseling van de polen van de magneet, waarbij de magneet zelf
niet fysiek geroteerd is. In de handleiding van Oticon Neuro Zti geeft de fabrikant aan dat de kans op
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demagnetisatie toeneemt als het hoofd niet parallel aan het B0-veld van de scanner gehouden wordt,
en dat gemiddeld een verlies van 2% magneetkracht na eenmalig scannen op 3 T optreedt, en 3%
verlies na tien 3 T scans.

C. Bij sommige types CI schrijft de fabrikant voor om de magneet (operatief) te verwijderen voorafgaand
aan het MRI-onderzoek, en deze na afloop van het MRI-onderzoek weer te herplaatsen. Hiermee wordt
het risico op dislocatie van de magneet geheel vermeden, maar de beide operaties zijn wel belastend
voor de patiënt en brengen geheel andere risico's met zich mee. Ook kan het zijn dat een fabrikant een
MRI-onderzoek bij 1,5 T wel met bandage toestaat, maar dat de magneet verwijderd moet worden voor
een onderzoek bij 3 T. De afweging van preventief explanteren van de magneet bij CI die wel met
bandage gescand mogen worden, maar die een relatief hoog risico hebben op dislocatie, zoals de
CI500 series, is een individuele afweging die specialisten samen met de patiënt moeten maken.

D. Sommige types CI zijn door de fabrikant als MR onveilig gecategoriseerd (mogelijk ook vanwege
effecten genoemd onder punt 2). In dergelijke gevallen kan een MRI-onderzoek geen doorgang vinden.

2. Risico op opwarming van het implantaat door interactie met het RF-veld. Elektrisch geleidende delen
van een implantaat kunnen opwarmen tijdens het MRI-onderzoek. Dit effect kan relevant zijn voor met
name de ontvangstspoel en de elektrode. Fabrikanten stellen om deze reden soms beperkingen op
voor het maximale RF-vermogen per hoeveelheid lichaamsgewicht dat tijdens het onderzoek gebruikt
mag worden. Het RF-vermogen wordt uitgedrukt in de grootheid specific absorption rate (SAR) met
als eenheid Watt per kilogram (W/kg). Zeng (2018) rapporteert op basis van simulaties een maximale
temperatuursverhoging van ca 3°C bij de elektrode, wat, gezien de onzekerheden in de simulatie,
weefselschade (littekenvorming) rond de elektrode niet bij voorbaat uitsluit. Littekenweefsel zou leiden
tot verhoging van de weerstand van de elektrode waarvoor het CI automatisch compenseert. De
weerstand wordt ook regelmatig gemeten tijdens controles van het CI. Dergelijke verhogingen van
elektrodeweerstand als gevolg van MRI-onderzoeken zijn in de literatuur niet beschreven. Op basis van
deze informatie schat de werkgroep het risico op weefselschade door opwarming van het CI laag in,
met inachtname van eventuele door de fabrikant voorgeschreven SAR beperkingen.

3. Risico op trilling of inductie van stromen door de oscillerende magnetische veldgradiënten die worden
toegepast voor de ruimtelijke codering van het MRI-signaal.
Gradiëntvelden kunnen stroom opwekken in de elektrode, wat kan leiden tot de perceptie van geluid
(piepen, fluiten) tijdens het onderzoek. Dit is niet schadelijk.
 
4. Artefact in het MRI-beeld.
De aanwezigheid van een geïmplanteerde magneet verstoort de beeldvorming met MRI. Belangrijkste aspect
hiervan is het signaalverlies tot een afstand van 2 tot 7 cm van een niet-roterende magneet, met spinecho op
1,5 Tesla (Sharon 2016, Walker 2018, Todt 2020). Bij een roterende magneet is het gebied met signaalverlies
vergelijkbaar of iets groter (Tysome 2019). De exacte grootte van het gebied met signaalverlies is afhankelijk
van de MRI-scanner (1,5 of 3 T), de gebruikte pulssequentie (spinecho of gradiëntecho) en diverse parameters
zoals echotijd, bandbreedte en spatiele resolutie. In geval van bilaterale implantaten zijn ook de artefacten
bilateraal. Gradiëntecho is, vanwege grootte van het gebied met signaalverlies, ongeschikt voor
beeldvorming in aanwezigheid van een geïmplanteerde magneet. Een CISS/FIESTA-C/BFFE pulssequentie
geeft een artefact vergelijkbaar met spinecho (Sharon 2016). Daarnaast is beeldvorming door middel van
echo-planar imaging (EPI), zoals diffusie en perfusie, niet mogelijk. Chemical shift vetsaturatie pulsen geven
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doorgaans een zwarte balk ergens in de hersenen, deze methode van vetonderdrukking kan beter uitgezet
worden, of gewijzigd worden naar STIR. Het gebruik van een magnetische spalk vergroot het gebied met
signaalverlies tot circa 12 cm en wordt daarom afgeraden voor hoofd/hals MRI-onderzoeken. Naast
signaalverlies treedt ook geometrische vervorming op. Hierdoor zijn afstanden en afmetingen op MRI beelden
in de buurt van de geïmplanteerde magneet niet betrouwbaar. Artefacten van de geïmplanteerde magneet
zijn zodanig dominant dat artefacten door andere onderdelen van het interne CI-deel niet relevant zijn, tenzij
de CI-magneet verwijderd wordt. Als het afbeelden met MRI van de anatomie dicht bij het implantaat
essentieel is voor diagnostiek en behandeling van de CI-drager, dan kan overwogen worden om de magneet
operatief te verwijderen voorafgaand aan het MRI-onderzoek. Er treedt nog wel signaalverlies op, maar dit
beperkt zich tot een afstand van 2 tot 5 cm (Wagner 2015, Walker 2018). De mogelijkheid van magneet
explantatie verschilt per type implantaat. Informatie hierover is bij de fabrikant beschikbaar en niet in deze
richtlijn opgenomen.
 
5. Risico van krachten door het Lenz-effect bij snelle beweging van geleidende implantaten in het statisch
magnetisch veld van de MRI-scanner.
Dit effect zou zich kunnen uiten in geluidsperceptie tijdens snelle beweging. Snelle bewegingen zijn echter
dermate onaangenaam voor de CI-drager door de interactie van de CI-magneet met het statisch
magneetveld van de scanner dat dit effect als niet relevant mag worden beschouwd.
 
6. Risico op verstoring van de werking van het implantaat. Bij punt 1 genoemde risico's ompoling of
demagnetisatie komen voor, als mede het bij punt 2 genoemde klachten “altered device performance” en
“sound perception”. Een oplossing voor ompoling is dat ook de magneet in de spraakprocessor wordt
omgekeerd. Dat de kans op demagnetisatie, “altered device performance” en problemen met “sound
perception” beperkt is kan worden afgeleid van het aantal “adverse events” in tabel 1; respectievelijk 2%, 6%
en 1% van alle gevonden klachten betreft mogelijk een verstoring in de werking.
 
Risico's bij auditory brainstem implantaten
Auditory brainstem implantaten (ABI) lijken erg op CI’s in vorm en techniek met het belangrijke verschil dat de
electrode niet in het slakkenhuis geplaatst wordt, maar in plaats daarvan direct de hersenstam stimuleert. De
risico’s lijken dus erg op die van CI’s maar zijn mogelijk groter door de gevoeligere plek van de electrode.
Deze implantaten zijn een stuk zeldzamer dan de CI’s; er worden landelijk enkele implantaten per jaar
geplaatst.
 
1. Risico op verplaatsing en rotatie van het implantaat door de aanwezigheid van het statische magneetveld
en de spatiële gradiënt van dit veld.
ABI hebben net als CI’s een interne magneet die aangetrokken wordt door het magneetveld van de MR
scanner. Het risico is dus hetzelfde als bij een CI met een vergelijkbare magneet. Er zijn op het moment van
het schrijven van deze richtlijn twee leveranciers die ABIs produceren, Med-El en Cochlear. Alle ABIs zijn MRI
conditioneel voor 1,5 T. Net als bij CI’s zijn er ABI met een vaste magneet en een roterende magneet. Hierbij
gelden voor de verschillende type magneten dezelfde risico’s als beschreven bij de CI’s. In tabel 1 kan bij elke
type ABI het type magneet gevonden worden.
 
2. Risico op opwarming van het implantaat door interactie met het RF-veld.
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Dit risico is net als bij CI’s relevant voor de electrode en de ontvangstspoel van het implantaat, maar de
electrode zit op een plek waar opwarming een hoger risico vormt. In de literatuur zijn geen duidelijk
incidenten te vinden waarbij opwarming van het implantaat een rol speelt, dit risico lijkt dus erg beperkt. Dit
wel met inachtname van de SAR beperkingen geven door de leverancier van het implantaat.
 
3. Risico op trilling of inductie van stromen door de oscillerende magnetische veldgradiënten die worden
toegepast voor de ruimtelijke codering van het MRI-signaal.
Deze risico’s zijn hetzelfde als voor CI’s
 
4. Artefact in het MRI-beeld.
Dit risico is hetzelfde als voor CI’s
 
5. Risico van krachten door het Lenz-effect bij snelle beweging van geleidende implantaten in het statisch
magnetisch veld van de MRI-scanner.
Deze risico's zijn hetzelfde als bij CI’s
 
6. Risico op verstoring van de werking van het implantaat.
Deze risico's zijn hetzelfde als bij CI’s.
 
Risico's bij beengeleidingsimplantaten
Er zijn 3 typen beengeleidingsimplantaten:

1. Percutaan implantaat
2. Transcutaan passief implantaat
3. Transcutaan actief implantaat

Bij implantaten van type 1 worden er geen magneten gebruikt, en wordt in plaats daarvan de huid
doorbroken. Bij type 2 en 3 worden onderhuidse magneten gebruikt. Bij Type 2 geeft deze magneet direct de
geluidssignalen aan het bot door. Type 3 lijkt erg op een CI waarbij een interne ontvangstspoel de signalen
door geeft aan een interne geluidprocessor die signalen door geeft aan het bot. De magneet maakt het
mogelijk om de externe geluidsprocessor op de interne ontvangstspoel vast te zetten. Alle
beengeleidingsimplantaten zijn MR voorwaardelijk.
 
1. Risico op verplaatsing en rotatie van het implantaat door de aanwezigheid van het statische magneetveld
en de spatiële gradiënt van dit veld.
Voor type 1 zijn deze risico’s niet aanwezig zolang de externe componenten verwijderd worden voordat de
patiënt de MRI-ruimte betreedt. Bij implantaten van type 2 en 3 kan de interne magneet interacties vertonen
met het magneetveld van de MR. Er is een kans dat de magneet verplaatst of loskomt en chirurgisch hersteld
moet worden, dit is in meer detail beschreven bij de risico's van CI. Voor de meeste
beengeleidingsimplantaten van type 2 en 3 geldt de beperking dat deze alleen op 1,5 T gescand kunnen
worden. Hiernaast is er op dit moment één type implantaat op de markt waarbij de fabrikant aangeeft dat er,
net als bij sommige CIs, een drukverband met een spalkje gebruikt moet worden om de magneet op zijn plek
te houden (zie tabel 1).
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2. Risico op opwarming van het implantaat door interactie met het RF-veld.
Voor alle beengeleidingsimplantaten is dit risico kleiner dan bij CI’s, omdat de implantaten geen elektrodes
hebben. Voor type 1 en 2 is de fysieke grootte van het implantaat (ordegrootte 1 à 3 cm) zodanig dat
opwarming onwaarschijnlijk is.
 
3. Risico op trilling of inductie van stromen door de oscillerende magnetische veldgradiënten die worden
toegepast voor de ruimtelijke codering van het MRI-signaal.
Dit risico is niet van toepassing.
 
4. Artefact in het MRI-beeld.
Voor type 1 implantaten is dit artefact beperkt tot dicht bij het implantaat door het ontbreken van de
magneet, voor type 2 en 3 implantaten zijn de artefacten, door de onderhuidse magneet, vergelijkbaar met
die van CI’s.
 
5. Risico van krachten door het Lenz-effect bij snelle beweging van geleidende implantaten in het statisch
magnetisch veld van de MRI-scanner.
Niet relevant voor deze implantaten.
 
6. Risico op verstoring van de werking van het implantaat.
Voor type 1 implantaten is hier geen risico op. Voor type 2 en 3 kan het loskomen van de magneet van de
schedel of demagnetisatie van de magneet ervoor zorgen dat het implantaat niet meer functioneert.
 
Risico's bij actieve middenoorimplantaten
Actieve middenoorimplantaten geven via een elektromagnetische of piëzo-elektrische transducer geluid door
aan de middenoorbeentjes. Er zijn verschillende types actieve middenoorimplantaten, waarvan de meeste
voorkomende vergelijkbaar is met cochleair implantaten. Dit type systeem bestaan uit een extern deel dat
gelijk is aan een CI (geluidsprocessor en zendspoel) en een intern deel waarbij een transducer in het
middenoor de plaats inneemt van de elektrode die bij een CI aanwezig is. De ontvangstspoel is net zoals bij
de CI voorzien van een magneet om het externe deel te verbinden. Andere types middenoorimplantaten
zoals de Envoy Esteem zijn volledig geïmplanteerd en hebben geen extern deel, en dus ook geen magneet
waar het externe deel aan vast zit.
De risico's en overwegingen die eerder zijn besproken voor de CI zijn ook van toepassing voor de actieve
middenoorimplantaten. Daarnaast geldt dat voor de middenoorimplantaten ook nog risico's zijn te
associëren met de transducer in het middenoor, omdat deze ook is voorzien van een magneet. De
additionele risico's worden hieronder besproken.
 
1. Risico op verplaatsing en rotatie van het implantaat door de aanwezigheid van het statische magneetveld
en de spatiële gradiënt van dit veld.
Dit type implantaten bevatten mogelijk twee magneten die interactie kunnen vertonen met het statische
magneetveld van de MR, de magneet die gebruikt wordt om het externe deel te bevestigen en de magneet
die gebruikt wordt in de elektromagnetische transducer. Echter, de modellen actieve middenoorimplantaten
waarbij dit risico speelt zijn MRI onveilig en kunnen dus alleen gescand worden na het chirurgisch verwijderen
van het implantaat. Bij de MR-voorwaardelijke modellen is dit risico beperkt door het gebruik van een
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roterend magneet en slim ontwerp van de elektromagnetische transducer (VORP 503 MED-EL) of door het
enkel gebruiken van onderhuidse componenten en piëzoelectrische transducers (bijvoorbeeld de Envoy
Esteem van Envoy Medical). Er wordt in literatuur 1 casus beschreven (Heyning 2021) waarbij de
elektromagnetische transducer gedislokeerd raakt door een MRI. Hierbij werd en patiënt met de VORP 503
van MED-EL gescand in een 0,2 T MRI, volgens de veiligheidsinformatie zou dit type implantaat alleen op 1,5
T gescand mogen worden.
 
2. Risico op opwarming van het implantaat door interactie met het RF-veld.
Er is een risico dat de metallische onderdelen van deze implantaten opwarmen door de RF-straling gebruikt
bij MRI. Om deze reden geven de leveranciers van de MRI-conditionele implantaten een SAR-limiet waarmee
gescand moet worden (zie tabel 4). Er zijn in de literatuur geen casussen beschreven van incidenten met deze
implantaten door opwarming. Het risico hierop is laag zolang de SAR-limieten van de leveranciers
aangehouden worden.
 
3. Risico op trilling of inductie van stromen door de oscillerende magnetische veldgradiënten die worden
toegepast voor de ruimtelijke codering van het MRI-signaal.
Gradiëntvelden kunnen stromen opwekken in de elektronica van de implantaten, dit kan lijden tot perceptie
van geluid.
 
4. Artefact in het MRI-beeld.
De typen implantaat die gebruik maken van elektromagnetische transducers en de externe geluidsprocessor
met een magneet aansluit zullen een vergelijkbaar artefact vertonen als de CI’s. Volgens de site van MED-EL
is er ongeveer 14 cm rondom de VORP 503 een artefact zichtbaar. De grootte van dit artefact hangt af van
het type scan dat er uitgevoerd wordt. Volgens non-clinical testing van Envoy medical is er tot 5,7 cm van de
Envoy Esteem een artefact zichtbaar op een 3 T spin-echo sequentie.
 
5. Risico van krachten door het Lenz-effect bij snelle beweging van geleidende implantaten in het statisch
magnetisch veld van de MRI-scanner.
Dit effect is niet relevant voor dit type implantaten
 
Risico op verstoring van de werking van het implantaat.
Deze risico's zijn beperkt; de enige casus beschreven in de literatuur is beschreven bij punt 1, namelijk de
dislocatie van de magneet in de transducer van een VORP 503. Dit implantaat moest chirurgisch hersteld
worden. Deze patiënt was gescand in een 0,2 T systeem terwijl deze implantaten eigenlijk alleen in een 1,5 T
gesloten tunnel gescand mogen worden.
 
Risico's bij gehoorbeenprotheses
Gehoorbeenprotheses zijn passief (geen elektronica) en zijn over het algemeen MR veilig. De enige
uitzondering hierop betreft een batch van implantaten genaamd “McGee Piston” gefabriceerd door Richards
Company, Memphis, TN, USA in 1987. Deze implantaten zijn per ongeluk met verkeerd geclassificeerd staal
gemaakt waardoor deze specifieke implantaten sterk magnetisch zijn. Van deze batch van onveilige
implantaten zijn er 1333 verkocht, waarvan 1034 aan Amerikaanse en 299 aan internationale klanten. Tussen
de datum van fabricage en de datum van terugroeping (30 juni 1989) is bekend dat er 64 van deze
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implantaten zijn geplaatst. Deze patiënten zijn op de hoogte gesteld van dit probleem en het feit dat ze geen
MRI kunnen verkrijgen met dit implantaat. Hiernaast zijn er na het terugroepen van deze implantaten nog 366
implantaten “vermist” (Fritsch 2007).
 
1. Risico op verplaatsing en rotatie van het implantaat door de aanwezigheid van het statische magneetveld
en de spatiële gradiënt van dit veld.
Niet relevant voor deze implantaten, behalve de McGee piston geplaatst tussen 1987 en 1989. Er is één casus
bekend waarbij een patiënt met zo’n McGee piston de MRI ruimte heeft betreden. Toen deze patiënt in de
buurt kwam van de 1,5 T scanner verloor de patiënt gehoor aan de rechterkant en werd duizelig. Het gehoor
kon operatief hersteld worden door het plaatsten van een nieuw implantaat (Fritsch 2007).
 
2. Risico op opwarming van het implantaat door interactie met het RF-veld.
Niet relevant voor deze implantaten.
 
3. Risico op trilling of inductie van stromen door de oscillerende magnetische veldgradiënten die worden
toegepast voor de ruimtelijke codering van het MRI-signaal.
Niet relevant voor deze implantaten.
 
4. Artefact in het MRI-beeld.
Artefact is minimaal en vormt geen risico.
 
5. Risico van krachten door het Lenz-effect bij snelle beweging van geleidende implantaten in het statisch
magnetisch veld van de MRI-scanner.
Niet relevant voor deze implantaten.
 
6. Risico op verstoring van de werking van het implantaat. 
Niet relevant voor deze implantaten.
 
Ervaringen vanuit het onafhankelijk platform cochleaire implantatie
De ervaringen beschreven in deze sectie zijn gebaseerd op persoonlijke communicatie gedurende de periode
2010 - 2022 met ruim 1.500 CI-dragers (van de in totaal 8846 CI-dragers in Nederland per 31-12-2022, zoals
vermeld op de website van de OPCI (OPCI 2022). 
In de loop der jaren zijn er veel negatieve ervaringen van CI-dragers geweest. Binnen de patiëntvereniging
zijn deze negatieve ervaringen gedeeld en algemeen bekend, waardoor er in algemene zin sprake is van het
mijden van een MRI-onderzoek door CI-dragers. De voordelen van een MRI-onderzoek ziet de CI-drager wel
degelijk; de waarde ervan staat niet ter discussie, en de uitkomstwaarden (bevestiging van een aandoening,
of juist uitsluiting daarvan) is ook voor de CI-drager evident. Desondanks is MRI-mijding een serieus
probleem, soms tot frustratie van medisch specialisten. De belangrijkste factoren die bijdragen aan MRI-
mijding, genoemd door CI-dragers, zijn pijn en angst voor pijn en onherstelbare gehoorschade. Binnen de
patiëntenvereniging is de ervaring dat bijna elke CI-drager pijn ervaart tijdens een MRI-onderzoek. De
aantallen MRI-onderzoeken die niet diagnostisch zijn en/of forse schade hebben veroorzaakt zijn weliswaar
niet schrikbarend hoog, maar zijn ingrijpend voor de patiënt en voorzaken veel pijn en stress. Daarnaast is er
een grote angst voor onherstelbare schade en hierdoor weer doof te worden. Zoals een plots/laat dove
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formuleerde: “ik weet hoe het is om horend te zijn, helaas ook hoe het is om doof te zijn. Nu CI-horend zal ik
elk risico opnieuw doof te worden vermijden”. Hieruit concluderen wij dat CI-dragers hechten aan een MRI-
onderzoek, maar nog meer waarde toekennen aan het teruggewonnen horen. 
Dit moet gezien worden in het perspectief dat in de literatuur geen cases bekend zijn waar
schade onherstelbaar is. In het ergste geval moet schade operatief hersteld worden. Na operatieve correctie
functioneerde het CI weer naar behoren bij de gerapporteerde incidenten. Dit is weliswaar een niet te
onderschatten en zware belasting voor de CI-drager, maar op lange termijn niet onoverkomelijk. 
Naast pijn en angst maakt onduidelijkheid over het verloop van het MRI-onderzoek, en gebrek aan
mogelijkheden tot communicatie de CI-drager vaak onzeker tijdens het MRI-onderzoek. De onzekerheid die
een CI-drager ervaart in de MRI-kamer wordt versterkt doordat de CI-drager na afnemen van de
spraakprocessor doof is. Alles wat gezegd wordt door het personeel (ook onderling) wordt mogelijk negatief
geïnterpreteerd en door de CI-drager op zichzelf betrokken. Het is belangrijk dat het personeel dat de
patiënt begeleidt tijdens de MRI zich hier bewust van is. Duidelijke communicatie vooraf, tijdens en na het
MRI-onderzoek zijn essentieel om MRI-mijding te voorkomen. 
 
Communicatie 
De gemiddelde CI-drager bereidt zich goed voor op de vraag “wat te doen als een MRI noodzakelijk is”, en
maakt daarbij gebruik van goede en duidelijke informatie die CI-teams en CI-fabrikanten verstrekken. 
De patiëntvereniging signaleert wel een kennisgebrek bij aanvragende medisch specialisten, bij radiologen en
bij radiodiagnostisch laboranten. Dat draagt significant bij aan de angst voor het ondergaan van een MRI-
onderzoek. Het is essentieel dat vooraf aan een MRI-onderzoek de CI-drager goed wordt voorgelicht over de
risico's van een MRI-onderzoek met zijn/haar type CI, en welke ervaringen de CI-drager tijdens het MRI-
onderzoek kan verwachten. Ook kan het helpen als het personeel dat de patiënt begeleidt tijdens het
onderzoek, voordat de externe geluidsprocessor wordt verwijderd, duidelijke afspraken maakt over hoe de
patiënt kan aangeven dat hij/zij pijn ervaart en in welke situaties het onderzoek afgebroken zal worden.
 
Een oplossing voor communicatie nadat de externe geluidsprocessor verwijderd is, kan geboden worden
door inzet van schrijf- of gebarentolken. Deze tolken kunnen door de CI-drager zelf geregeld worden, en
worden door het UWV aan de CI-drager vergoed. Helaas worden schrijf- of gebarentolken in veel
ziekenhuizen geweerd waardoor elke vorm van communicatie wegvalt. Overigens kan het zijn dat de tolk om
veiligheidsredenen géén toegang wordt gegeven tot de MRI-kamer, en in geen geval kan apparatuur
(bijvoorbeeld een laptop) mee in de MRI-kamer. Potlood en papier kan wél een eenvoudig hulpmiddel zijn in
de MRI-kamer. Verder kan het onderzoek vooraf helder doorgesproken worden, en ook kan een signaal
afgesproken worden bij pijnklachten, en welke actie hier dan op genomen zal worden. Een tolk kan hierbij van
meerwaarde zijn. 
 
Samenvatting en verbeterpunten
Angst voor risico’s en pijn tijdens het MRI-onderzoek mag niet onderschat worden en verdient de aandacht.
Op termijn kan dit vermijding van MRI-onderzoeken door CI-dragers verminderen. De belangrijkste factor
hierbij is heldere communicatie tussen medische professionals en de CI-drager. Tabel 4 geeft enkele
handvaten voor deze communicatie, bijvoorbeeld de kans op pijn en dislocatie voor het betreffend
implantaat. Direct voorafgaand aan het MRI-onderzoek kan een schrijf- of gebarentolk bijdragen aan
communicatie. 
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Additionele overwegingen bij cochleair implantaten
Bandage en spalk bij implantaten met vaste magneet
Bij implantaten met een vaste magneet waarbij een MRI-onderzoek is toegestaan zonder de magneet te
verwijderen is altijd een bandage vereist om magneetdislocatie te voorkomen. Sommige fabrikanten van
implantaten leveren hiervoor hun eigen materialen. Een dergelijke “MRI kit” bestaat uit een kunststof spalk,
ook wel “kapje”, “magnet cover” of “splint” genoemd, en soms ook een elastische bandage of
“drukverband”. Eerkens (2021) laat echter zien dat de spalk van één fabrikant een duidelijke voorkeur heeft
wat betreft de kans op magneetdislocatie, te weten de spalk van Cochlear. De spalken van andere
fabrikanten vindt de werkgroep minder geschikt. De spalk van Cochlear is momenteel alleen te bestellen in
de versie met magneet (blauw). Voorheen was ook een variant beschikbaar in de vorm van een plastic kaartje
(geel), maar deze is bij het schrijven van deze richtlijn niet meer leverbaar. De blauwe spalk kan gemakkelijk
op de geïmplanteerde magneet worden geplaatst door de magneet in de spalk. De bandage moet wel
zodanig op de spalk worden aangebracht dat deze niet onder de bandage vandaan kan worden getrokken
door het magneetveld van de MRI-scanner. De blauwe spalk heeft echter als nadeel dat het gebied met
signaalverlies (MRI artefact) groter is dan bij een niet-magnetische spalk. De consensus binnen de werkgroep
is dat voor MRI-onderzoek van het hoofd/halsgebied de gele spalk wordt aanbevolen, en voor MRI-
onderzoek buiten het hoofd/halsgebied de blauwe spalk. Deze consensus is gebaseerd op ervaring; de
wetenschappelijke onderbouwing hiervan is afwezig.
De oude Cochlear spalk is niet meer leverbaar. Een spalk met vergelijkbare geschikte eigenschappen is
echter zelf te fabriceren op basis van de volgende beschrijving. De spalk is in essentie een plastic kaart ter
grootte van een creditcard, maar dan iets dikker en stijver. De spalk moet de flexibiliteit hebben om onder de
bandage met het hoofd mee te buigen, en tevens stijf genoeg zijn om de kracht van de geïmplanteerde
magneet over een groot oppervlak te verdelen. De maten zijn 86x54x1 mm. De stijfheid is zodanig dat bij
fixatie van de korte einden, de spalk 5 mm doorbuigt bij 10 N puntbelasting in het midden. Ter vergelijking:
de Nederlandse rijbewijskaart buigt dezelfde afstand door bij 4 N.)
Het drukverband bestaat uit een elastisch verband met een breedte van circa 6 tot 9 cm breed. De werkgroep
heeft goede ervaring met het drukverband en de instructies van Cochlear; dit verband is voldoende breed en
zelfklevend. Begin met aanleggen op het achterhoofd en leg het verband zo laag mogelijk over het
voorhoofd. Let hierbij op dat de spalk volledig afgedekt wordt. Het verband moet zodanig strak worden
aangelegd dat de geïmplanteerde magneet platgedrukt blijft. In de MRI-scanner zal de geïmplanteerde
magneet zich met flinke kracht willen richten naar het magneetveld van de MRI-scanner, zodanig dat het
magneetje 90 graden draait en rechtop komt te staan. De spalk moet dit voorkomen en de magneet in de
houder drukken. Bij de blauwe (magnetische) spalk is verder van belang dat het niet mogelijk is om deze
onder het verband uit te trekken. Onjuist en/of niet strak genoeg aangelegd verband verhoogt de kans op
dislocatie van de magneet.
 
Lokale procedure voor MRI-onderzoeken met bandage
Vanwege de complexiteit en de risico's bij niet correct aanbrengen van de spalk en het drukverband vereist
de werkgroep dat deze procedure alleen wordt uitgevoerd als de training en verantwoordelijkheden van het
personeel schriftelijk zijn vastgelegd in een lokale procedure. Onderbouwing voor deze eis wordt gegeven
door de publicatie van Dewey (2022). Uit de systematische analyse van een enquête onder 237 zorgverleners
kwam adequate training van personeel als essentieel punt naar voren. Dit is ook logisch aangezien deze

Gebruik MRI bij patiënten met implantaten

PDF aangemaakt op 17-12-2024 57/71



categorie implantaten vrij uniek is in verhouding met andere implantaten: er zijn weinig implantaten waarbij
de patiënt direct pijn kan ervaren door interactie met het magneetveld en toch gescand kan worden.
Hiernaast is communicatie met de patiënt moeilijk door het ontbreken van de externe geluidsprocessor. Het
is dus van belang dat het MRI-personeel zich hier bewust van is en getraind is om deze groep patiënten goed
te kunnen begeleiden.
In de procedure staan alle taken, verantwoordelijkheden en werkprocessen rondom het MRI-onderzoek
benoemd. Omdat de werkprocessen per ziekenhuis verschillen beschrijft de richtlijn globaal welke aspecten
in de procedure beschreven worden:

voorlichtingsconsult. Opmerking: wanneer het MRI onderzoek wordt uitgevoerd in een ziekenhuis waar
ook CIs geplaatst worden, kan het voorlichtingsconsult logischerwijs plaatsvinden op de KNO-afdeling,
waar de expertise over CI’s zich bevindt.
aanbrengen van de bandage door getraind personeel. Afhankelijk van de lokale situatie kan dit
bijvoorbeeld een verpleegkundige van de afdeling KNO zijn, of een MRI laborant.
routering en wachttijd patiënt met bandage. De wachttijd moet zo kort mogelijk zijn omdat de bandage
zodanig strak moet worden aangebracht dat dit doorgaans ook als pijnlijk wordt ervaren.
afspraken rondom communicatie met de patiënt na het afnemen van de spraakprocessor.
de patiënt heeft het recht om een schrijf- of gebarentolk mee te brengen.
overweeg een loopbriefje aan de patiënt mee te geven waarop kan worden aangegeven wie op welk
tijdstip de bandage heeft aangelegd, waar de spalk en bandage retour moeten en met wie de laborant
en/of patiënt contact opnemen bij acute of latere klachten.
controle van instructies van de fabrikant (zie tabel 4); let met name op de maximale veldsterkte en een
verlaagd SAR niveau.
positionering van de patiënt tijdens het onderzoek. Zorg dat de patiënt niet dicht bij de zijkant van de
magneetopening van de MRI-scanner komt. Ondersteun zo mogelijk het hoofd zodat het midden op de
patiënttafel ligt en niet meer dan noodzakelijk beweegt.
na afloop van het MRI-onderzoek; verwijder bandage en spalk ter plekke. De spraakprocessor plaatst
de patiënt zelf terug. Bij acute klachten gaat de patiënt direct naar de aangewezen contactpersoon.
hoe te handelen bij een incident zoals magneetdislocatie, met name hoe de patiënt verder geholpen
wordt omdat de patiënt na een incident doorgaans doof zal zijn en dus niet zelf met het ziekenhuis van
implantatie kan bellen. Het ziekenhuis waar het MRI-onderzoek wordt uitgevoerd blijft verantwoordelijk
voor de nazorg bij complicaties die als gevolg van het MRI-onderzoek zijn ontstaan, totdat dit is
overgedragen. Voor een verwijzing neemt het ziekenhuis, zo nodig, zelf contact op met het centrum van
implantatie. Beschrijf in de lokale procedure wie hier binnen het ziekenhuis verantwoordelijk voor is.

In het voorlichtingsconsult kunnen de volgende aspecten besproken worden:

De risico’s van de MRI specifiek voor het betreffende merk en type CI. Specifiek voor de CI500 series
van Cochlear zijn sterke aanwijzingen voor grotere kans op dislocatie dan bij andere types CI (Rupp
2023, Loth 2021).
De te nemen voorzorgsmaatregelen.
Uitleg gang van zaken op dag van het MRI-onderzoek (o.a. noodzaak van het oncomfortabel strakke
hoofdverband).
Uitleg over de mogelijke ervaringen tijdens het MRI-onderzoek.
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Uitleg over de mogelijke complicaties ondanks voorzorgsmaatregelen. Denk hierbij aan de kans op een
incident waarbij een chirurgische ingreep noodzakelijk is. Geef deze informatie bij voorkeur ook
schriftelijk aan de patiënt.
Uitleg wat te doen/wie te benaderen indien er klachten tijdens of na de MRI-scan ontstaan.
Indien het verwijderen van de magneet noodzakelijk is: risico's van verwijderen magneet.

Eventueel oefenen met het drukverband. Hierdoor ervaart de patiënt hoe strak het zit en of dat als pijnlijk
wordt ervaren.
 
Slotoverwegingen
Cochleair Implantaat
De uiteindelijke aanbevelingen in deze richtlijn volgen vrijwel ongewijzigd de voorzorgsmaatregelen,
instructies en beperkingen zoals opgesteld door de fabrikant van het CI. Het is niet nodig om voorafgaand
aan het MRI-onderzoek contact op te nemen met het centrum van implantatie, tenzij het merk/type
implantaat onbekend is, of het een ABI betreft. Daarnaast registreren fabrikanten van CI's welke patiënten
hun implantaat dragen. In het uiterste geval is een CI te identificeren aan de hand van een röntgenfoto.
Daarmee vormt het volgen van deze voorwaarden geen onoverkomelijke beperkingen voor een MRI-
onderzoek. Wel kan de beeldkwaliteit bij bepaalde vraagstellingen minder zijn dan gebruikelijk als gevolg van
beperkingen van veldsterkte (1,5 T in plaats van 3 T) of SAR-beperkingen. Bij MRI-opnamen van de hersenen
en in het hoofd/hals gebied wordt de beeldkwaliteit sterk beïnvloed door eerdergenoemde verstoring van
het statisch magneetveld van de scanner door de magneet van het CI.
 
Alle CI's op de Nederlandse markt zijn door de fabrikanten geclassificeerd als MR onveilig of MR
voorwaardelijk. Gegeven deze formele classificatie definieert de werkgroep binnen deze richtlijn enkele
subcategorieën:

A. MR voorwaardelijk met meedraaiende magneet
B. MR voorwaardelijk zonder meedraaiende magneet
C. MR voorwaardelijk zonder meedraaiende magneet waarbij de magneet verwijderd moet worden
D. MR onveilig

Voor implantaten waarbij bandage nodig is (zie tabel 4, subcategorie B) stelt de werkgroep de voorwaarde
dat er een schriftelijke lokale procedure aanwezig is zoals beschreven in bovenstaande sectie.
 
ABI
Alle type ABI vallen of in categorie A of B. In het geval van een ABI van classificatie B is er een risico op
schade aan het implantaat dat chirurgisch hersteld zou moeten worden. Gezien er maar een enkele plek in
Nederland is waar ABI’s geïmplanteerd worden raadt de werkgroep aan om deze implantaten (ABI met vaste
magneet) door te verwijzen naar het centrum waar de ABI geïmplanteerd is voor de nodige MRI. Dit omdat
dit centrum de enige plek is waar mogelijke schade hersteld kan worden. In het geval van ABI’s die in
categorie A vallen zijn de risico's op schade beperkt zolang de voorwaarden van de leverancier gevolgd
worden. In dit geval raadt de werkgroep aan contact op te nemen met het centrum waar de ABI geplaatst is
voor advies maar hoeft de patiënt niet doorverwezen te worden voor de MRI.
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Beengeleidingsimplantaten
Bij beengeleidingsimplantaten moet eerst bepaald worden of het om een percutaan of transcutaan
implantaat gaat. Percutane implantaten bestaan uit een schroef die door de huid in het bot wordt vastgezet.
Als de spraakprocessor is verwijderd, dan resteert slechts de schroef en dit is een passief implantaat. In het
geval van percutaan implantaat kan er, gezien de beperkte risico’s, een MRI-onderzoek uitgevoerd worden
zonder uit te zoeken welk merk of type implantaat dit betreft. De spraakprocessor moet wel verwijderd
worden; dit onderdeel is MR onveilig.
In het geval van een transcutaan beengeleidingsimplantaat is het belangrijk om het merk en type te
achterhalen en de aanbevelingen en beperkingen van de leverancier te volgen. Enkele veel voorkomende
types staan vermeld in tabel 4.
 
Actieve middenoorimplantaten
Actieve middenoorimplantaten zijn of MR voorwaardelijk of MR onveilig. Volg bij MR-voorwaardelijke actieve
middenoorimplantaten de voorschriften van de fabrikant om schade aan het implantaat te voorkomen. Deze
voorschriften kunnen voor de meest voorkomende implantaten gevonden worden in tabel 4.
 
Gehoorbeenprotheses
Stapes protheses zijn over het algemeen MR veilig. Van het MR-onveilige type, de McGee piston gefabriceerd
tussen 1987 en 1989, zijn maar een beperkt aantal nog mogelijk aanwezig in patiënten wereldwijd. Hiernaast
zijn de gevolgen van het blootstellen van dit implantaat aan de MR omgeving van tijdelijke aard en kan de
schade hersteld worden door het plaatsten van een nieuw implantaat. Om deze redenen raadt de werkgroep
aan om screenen op deze implantaten los te laten.
 
Kosten (middelenbeslag)
De kosten voor een eventuele schrijftolk worden vergoed door het UWV
(https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/tolkvoorziening/). De patiënt vraagt deze schrijftolk aan.
 
Daarnaast beschrijft deze richtlijn in sommige gevallen een extra consult bij de KNO-arts of andere
zorgverlener voorafgaand aan het MRI-onderzoek. Dit zijn extra kosten, maar leiden anderzijds tot meer
succesvolle MRI-onderzoeken, en minder problemen achteraf. Daardoor is dit naar idee van de werkgroep
over het geheel genomen niet kostenverhogend.
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie
MRI mijding door CI dragers is een fenomeen bekend bij zowel CI-dragers als artsen, en kan leiden tot een
late of gemiste diagnose. In het kader van gezondheidsgelijkheid zou MRI mijding zo veel mogelijk
voorkomen moeten worden. Hiervoor is juiste informatie vooraf en communicatie vlak voor/tijdens het MRI-
onderzoek van belang. Het in deze richtlijn voorgestelde consult, in geval een bandage moet worden
aangebracht, zal mogelijk bezwaar opleveren omdat deze consulten tot hogere werkdruk leiden, en mogelijk
niet haalbaar worden geacht. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat de slagingskans van het
MRI-onderzoek zal toenemen. Verder is het van belang dat de aanvragend artsen meer kennis over
gehoorimplantaten hebben, zodat zij de patiënt beter kunnen voorlichten over het MRI-onderzoek en de
risico's. Als laatste zouden MRI-laboranten zorg moeten dragen voor goede communicatie. Dit is lastig omdat
de patiënt doof is zodra het externe deel van het implantaat wordt afgenomen. Een schrijf- of gebarentaaltolk
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kan hier een belangrijke bijdrage leveren. De patiënt heeft recht op deze tolk en kan deze tolk zelf regelen.
Het ziekenhuis moet deze tolk toegang geven, en kan zich niet beroepen op privacyregelgeving (Algemene
Verordening Gegevensbescherming, AVG).
 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies
In essentie is het uitvoeren van een MRI-onderzoek met passende voorzorgsmaatregelen bij een patiënt met
een gehoorimplantaat niet ingewikkeld. Toch blijken er regelmatig incidenten, waaronder magneetdislocatie,
plaats te vinden. Deze zijn terug te vinden in internationale databases en in wetenschappelijke publicaties.
Dergelijke incidenten dragen bij aan het mijden van MRI-onderzoek door patiënten met een
gehoorimplantaat. Uit de resultaten van een enquête onder zorgverleners (Dewey 2022) blijkt dat er vooral
behoefte is aan heldere informatie en training omdat de diversiteit aan implantaten, geassocieerde risico's en
voorzorgsmaatregelen groot is. Ook Loth (2021) noemt de noodzaak van training, en suggereert dat MRI-
onderzoeken alleen in het centrum van implantatie uitgevoerd moeten worden omdat daar voldoende kennis
en ervaring aanwezig is. Loth ziet aanwijzingen in de studiedata dat MRI-onderzoeken dan vaker zonder
complicaties plaatsvinden. Verder blijkt communicatie tussen zorgverleners onderling, en communicatie met
de patiënt van belang voor het welbevinden van de patiënt. Op basis hiervan stelt deze richtlijn het bestaan
van een schriftelijke lokale procedure als voorwaarde voor het uitvoeren van een MRI-onderzoek met een
gehoorimplantaat waarbij bandage benodigd is.

Onderbouwing

Achtergrond

Voor de groep patiënten met gehoorimplantaten geldt dat vaak bekend is welk implantaat geplaatst is bij de
patiënt. In deze richtlijnmodule worden zowel actieve als passieve gehoorimplantaten beschouwd. Bij de
actieve implantaten, met name de cochleair implantaten (CI), is het uitgangspunt dat merk en type implantaat
bekend zijn, en de fabrikant beleid voor de MR compatibiliteit heeft gepubliceerd. Voor deze implantaten
geldt dat, ondanks dat deze vaak MR voorwaardelijk zijn, toch regelmatig problemen optreden tijdens of na
afloop van het MRI-onderzoek. In deze richtlijnmodule wordt gekeken naar het risico voor de patiënt van een
MRI-onderzoek, en advies gegeven hoe op een zo veilig mogelijke wijze gescand kan worden.
In deze richtlijn worden de volgende actieve implantaten beschouwd: cochleair implantaten,
beengeleidingsimplantaten, auditory brainstem implants (ABI), en actieve middenoor implantaten.
Vestibulaire implantaten zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze in Nederland niet of nauwelijks
geïmplanteerd worden.
Onder passieve implantaten worden alleen gehoorbeenprotheses beschouwd. Trommelvliesbuisjes worden
niet als implantaat gezien en vallen buiten deze richtlijnmodule.

Conclusies

Due to the observational nature of the studies, pooling of data could not be performed. Therefore, grading
of the level of evidence using GRADE could not be applied.

Samenvatting literatuur

Description of studies
Fierens (2021) performed a systematic review on the safety of active auditory implants in MRIs. The review is
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an update of a review published by Azadarmaki (2014). All reports of adverse events in the Manufacturer and
User Facility Device Experience (MAUDE) database of the FDA were collected until January 2020. Medline
and Embase were searched from January 2009 until December 2019 for adverse events. Articles were
included if they were written in English, had an evidence level of ≥Q3 (journal ranking quartiles within a
subdiscipline using the SJR citation index). Articles were excluded if they reported on cadaveric or in silico
experiments. The search resulted in 213 deduplicated hits, of which 52 were screened for full text eligibility
and 38 studies were included in the final analysis. Outcomes of interest included but were not limited to
adverse events. Furthermore, the article gives an overview of labeling of implants, type of implants, and
possible physical interaction between the MRI and the implant.
 
Results
Adverse events
MAUDE database
Fierens (2021) reported a total of 624 adverse events between 2009 and 2019, of which 95% (n=595) were
reported by manufacturers, and 5% (n=29) were reported by individuals or user facilities. Adverse events (AE)
were reported for cochlear implants (CI) (n=592), bone conduction devices (n=15), middle ear implants
(n=13), auditory brainstem implants (ABI) (n=2), and unknown devices (n=5). The most frequently reported
adverse event was dislocation of the internal magnet (n=384), often in combination with pain (n=59). Pain
surrounding the implant (n=48) without dislocation of the magnet was also reported. Demagnetization of the
internal magnet (n=8) was less common. Although it is sometimes advised to remove the internal magnet
before MRI, this advice was rarely followed and AE were reported in n=18 cases, and mainly related to the
explantation procedure. Examples of such AE are tear in the silicone around the magnet (n=3) and
physiological events like inflammation or allergic reaction to the replacement plug (n=11).
 
Embase and Medline
With a systematic search, Fierens (2021) found 229 articles about adverse events, including 339 patients, 529
MRIs, and 228 adverse events. Eight studies (n=52 patients, >62 MRIs) did not report any adverse events.
Reported adverse events occurred with CI (n=179), middle ear implants (n=30), and auditory brainstem
implants (n=4), or it was unclear which device was involved (n=15). No reported adverse events involved bone
conduction devices. Pain (n=88), including discomfort and pressure, was the adverse event reported most. Of
these, in n=50 cases the patient was wearing a headband and n=27 (32%) could not complete the MR exam.
Dislocation of the internal magnet (n=58) was the second most reported adverse event. This includes magnet
polarity reversal (n=11) and magnet rotation or canting (n=5).
 
Table 1. Results of systematic review Fierens (2021). Note that data from this review do not allow to relate
specific AE with specific (types or models of) devices.

 MAUDE database Embase and
Medline

Total

 N (%) N (%) N (%)

Type of device 624 228 825 (100%)

CI
592 (94.9%) 179 (78.5%) 771 (93.5%)
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Bone conduction device
15 (2.4%) 0 (0%) 15 (1.8%)

Middle ear implant
13 (2.1%) 30 (13.2%) 43 (5.1%)

Auditory brain stem implant
2 (0.3%) 4 (1.8%) 6 (0.7%)

Unknown
5 (0.8%) 15 (6.6%) 20 (2.4%)

 

Adverse events 624 events 228 events in 529
MRI scans

 

Dislocation of the internal magnet 384 58 442 (86%)*

Of which:

Magnet polarity reversal

  
11

 

Magnet rotation of canting
 5  

Wearing a headband
 49 (83%)  

Pain (including discomfort and pressure) 59 88 147 (22%)*

Of which:

Wearing headband

  
50 (56.8%) (of 54
see supp)

 

Could not complete MRI scan
 27 (30.7%) (of 29

see supp)
 

Pain surrounding the implant area 48  48

Altered device performance 24 5 29 (6%)*

Unintended (acoustic) output 4 6 10 (2%)*

Demagnetization 8 4 12 (2%)*

Actuator dislocation 2 6 8 (2%)*

Sound perception  1 1 (0%)*

Subcutaneous movement of implant 4 1 5 (1%)*

Tissue heating 5  5 (1%)*

Image artifacts 3 52 55
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Loss of osseointegration for bone-anchored
devices

1  1

Lack of guidance 1  1

Related to magnet explantation procedure 18   

Tear of silicone
3 2 5

Physiological events (inflammation,
allergic reaction to replacement plug)

11  11

Four observational, non-comparative studies were described despite not adhering to our comparison of our
PICO. Summary of the evidence found in those studies can be found in table 2.
 
Table 2. Overview of observational, non-comparative studies.

Author,
year

Methods N MRI Results

Van de
Heyning
2021

Survey to
retrospectively
collect
information
relating to MRI
scans that
were
performed on
recipients of
MED-EL HIs
(this included
CI, ABI, middle
ear implants,
and bone
conduction
devices.
 
17/26 hearing
centers
responded

88 patients
(78 unilateral, 10
bilateral),
 
126 scans
(114 unilateral, 12
bilateral)
 

Mean time between
placement and MRI:
2.4 years
 
1.5T: 106 scans
3T: 11 scans
0.2T: 2 scans
Unknown: 8 scans
 
Head bandage:
Yes: 72 scans
No: 23 scans
Unspecified: 19 scans

Discomfort: n=2 (both bilateral,
Recipient #1: SONATA on the
right side, and non-MED-EL
implant on the left. Recipient
#2: a PULSAR on the right, and
COMBI40 + on the left)
 
Dislocation of the floating mass
transducer (active middle ear
implant): n=1 (at 0.2 T; only
1.5T closed bore is approved by
manufacturer)
 
No adverse events for 123
scans.
 
Artefacts (limited diagnoses):
23/77 head scans

* AE's categorized by authors of the “richtlijn” as “device malfunction”. Percentage indicates the fraction of all AE categorized as “device

malfunction”.
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Bestourous
2022

Search in the
MAUDE
database
2010-2014 and
2015-2020
(reflecting the
FDA approval
of diametric
magnet
cochlear
implants in
2015)
For: ‘‘MCM’’,
‘‘Cochlear
implants.’’

27035 reports, 584
included in this analysis.

2010-2014
30 pre-MRI
explantations
 
Type of CI with AE:
Cochlear limited:
n=84
Advanced Bionics
implants n=23
MED-EL implants n=2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2020
62 pre-MRI
explantations
 
Type of CI with AE:
Cochlear Limited
implant n=437
Advanced Bionic
implants n=122
MED-EL implants n=7
HiRes Ultra 3D
implant n=1
Synchrony CI n=0
 
 
Minimum of 6 months
after implantation of
the device

2010-2014
Adverse events: 109
 
Device malfunction (n=79,
72.5%)
Displacement: n=69
Polarity switch: n=3
Performance issues: n=7
 
Patient injury (n=30, 27.5%)
Pain: n=16
Infection: n=4
Extrusion: n=1
Lump/swelling: n=5
Skin breakdown: n=3
Vertigo: n=1
Tinnitus: n=0
Hematoma: n=0
 
2015-2020
Adverse events: 566
 
Device malfunction (n=386)
Displacement: n=365
Polarity switch: n=8
Performance issues: n=13
 
Patient injury (n=180)
Pain: n=114
Infection: n=8
Extrusion: n=7
Lump: n=24
Skin breakdown: n=19
Vertigo: n=3
Tinnitus: n=2
Hematoma: n=3

Gebruik MRI bij patiënten met implantaten

PDF aangemaakt op 17-12-2024 65/71



Fussell
2021

Retrospective
review of MRI
patients with
CI or ABI

79 patients (61 (77%)
unilateral), several
patients had multiple
MRI exams. Total of 157
“at risk events”
 
Self-aligning magnet:
n=16
Fixed magnet: n=59
Unknown: n=4
 
ABI: n=14
CI: n=82
 

131 MRIs (all 1.5T)
 
N=4 ABI magnet in
situ
N=16 no headwrap
required
 
Intervention:
A tight headwrap was
placed around every
CI or ABI with a fixed
magnet. The sound
processor was
removed and ear
plugs were inserted.
Specific types of
gauze were wrapped
around the head
(Aquaplast and
Coban dressing).
Optional injection
with 2% lidocaine or
mild oral sedative.
 
Mean time from
implantation to MRI:
3.6 years (range,
0.04–17.1 yrs).

No instances of device
stimulation, device malfunction,
or excessive heating of the
receiver-stimulator package.
 
Magnet tilt requiring:
- manual repositioning n=7
(4.5%)
- surgical repositioning n=7
(4.5%)
 
Pain (MRI discontinued): n=3
(2%)
 
No adverse events with
compatible devices
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Tam 2020 Prospective
study

97 patients (21 ABI, 76
CI of whom 23 bilateral)
 

428 MRI sessions
consisting of 680 MRI
procedures
 
28/428 (6.5%)
magnet removed a
priori
 
1.5T GE Signa Excite
and 1.5T GE
Discovery MR450, GE
Signa HDx, and GE
Optima 450w
scanners (GE
Healthcare), SAR
between 0.4 and 0.8
W/kg
 
Standard protocol:
Removal of the
external speech
processor, a prescan
local anaesthetic
injection around the
receiver stimulator
coil with Lignospan
2.2 ml (2% lidocaine
hydrochloride with
1:80,000 adrenaline),
and application of an
external pressure
bandage around the
patient’s head, with a
plastic insert over the
implant receiver-
stimulator

Complication rate:
15/428 scans (3.5%)
ABI: 8/260 (3.1%)
CI: 7/168 (4.2%)
 
14/97 patients (14.4%)
 
Magnet in situ:
Pain (no start of MRI): n=6
(1.4%) (n=5 CI, n=1 ABI)
Pain during scan: n=3 (n=3 ABI)
Magnet dislocation: n=5 (n=2
CI, n=3 ABI)
 
No cases of patient injury,
implant device failure, or
demagnetization of the device
magnet caused by MRI
scanning.
 
Magnet removed:
Skin breakdown n=1 (ABI)
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Rupp 2022 Single-center
Retrospective
Study

128 patients with 149
implants (21 implanted
bilaterally)
 
231 CI exposures to MRI
 
174 exposures (75.3%)
with implants from
Cochlear®
CI24RE = 87 (37.7%)
CI500 = 81 (35.1%)
CI24M = 4 (1.7%)
CI24R = 1 (0.4%)
CI600 = 1 (0.4%)
 
49 exposures (21.2%)
with implants from MED-
EL®
Synchrony = 36 (15.6%)
Concerto = 11 (4.8%)
Sonata = 2 (0.9%))
 
8 exposures (3.5%) with
implants from Advanced
Bionics®
HiRes 90 K = 6 (2.6%)
HiRes Ultra = 2 (0.9%)
 

196 MRIs (all 1.5T)
 
 
Application of
compression
bandage done with
Cochlear™ Nucleus®
Implant Bandage and
Splint Kit or in case
the additional
artefact was a
problem a A4 folded
5 times was used as
splint.
 

Complications after MRI were
reported in 50 out of 231 CI
exposures (21.6%)
 
pain and/or swelling
at the implant area
n = 14 (6.1%)
Vertigo
n = 3 (1.3%),
dysesthesia of the skin covering
the implant
n = 1 (0.4%),
termination of MRI examination
ahead of time because of pain
n = 4 (1.7%)
and magnet dislocation
n = 27 (11.7%)
 
Dislocation
rates for implant types with ≥ 20
MRI exposures were:
29.6% for the CI500
1.1% for the CI24RE
0% for the Synchrony
 
Magnets were repositioned
successfully in all 27 cases
of dislocation.

Gebruik MRI bij patiënten met implantaten

PDF aangemaakt op 17-12-2024 68/71



Alberalar
2023

Single-center
Retrospective
Study

49 patients
 
Of the 66 MRI
examinations only for 37
the model of the CI was
documented:
Cochlear (31/37, about
84%)
Med-EL (6/37, about
16%)
 
Cochlear Nucleus
CI512 (19 times, 79%
finished MRI
examinations)
Cochlear Nucleus
Freedom (7x, 86%)
 

66 MRIs one MRI was aborted due to
artifacts (1/66, 1.5%)
17 examinations were aborted
with pain (17/66, 25.8%)
In four of these the
subcutaneous
(inner) magnet had become
dislocated and required
revision surgery (4/66, 6.1%)
 
The remaining 48 examinations
(72.7%) were completed
successfully (36 patients),
in 47/48 cases without pain and
in one case with the
patient tolerating the pain.

 
Level of evidence of the literature
Due to the observational nature of the studies, pooling of data could not be performed. Therefore, grading
of the level of evidence using GRADE could not be applied.

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question: What is the chance of
negative effects on patients with cochlear implants undergoing an MRI?
 
P: Patients with auditory implants.
I: MRI investigation.
C: No MRI investigation, adapted MRI investigation.
O: Negative effects: harmful effects on the patient because of interactions between the cochlear implants and
the MRI-scanner generated magnetic fields and radiofrequency waves.
 
Search and select (Methods)
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms
from 1-1-2000 until 7-6-2022. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The systematic
literature search resulted in 647 hits. Studies were selected based on the following criteria: reporting on
hearing implants, MRI and adverse effects. 127 studies were initially selected based on title and abstract
screening. Given the inclusion of a thorough systematic review published in 2021, only the 41 articles
published afterwards were considered for full text screening. After reading these full texts, all 41 studies were
excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods). Furthermore, we included non-
comparative studies if they had a sample size of 10 or larger and reported on adverse events in patients with
auditory implants undergoing MRI-scanning. Four non-comparative studies were described.
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Results
One systematic review was included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results
are summarized in the evidence tables in the supplementary files of Fierens (2021). The assessment of the risk
of bias is summarized in the risk of bias tables. Four additional articles were included.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 08-04-2024
Laatst geautoriseerd : 08-04-2024

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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